
d e t r q ^ *
.

05 SUBAT 2018

0508 2.

OPERATIONAL DOCUMENTATION 
MEDICAL DEVICES 

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

Endoscope Washer and Disinfector Machine Detro Wash

Моечно-дезинФицирующий автоматический репроцессор для гибких 
эндоскопов марки Detro Wash с принадлежностями

Детро Хелскеа Кимья Санайи А.Ш.
Detro Healthcare Kimya Sanayi A.§

Atatiirk Mah. Adnan Menderes Cad. No;7 Esenyurt, Istanbul, Tiirkiye

Netice Tonbil 
General Manager

d e t r o / .
DE'

Bakirkoy 34. NoterliQI^
.. 1. Derece Imzaya i fax 
i  Yetkiii Bat?katip 
1  ̂ Meltem IRAVUL^

DETRO 
AtatOrk 

7 Es' 
Fax: 0  212

KlMYA SAN. A.§.
'p Menderes Caddesi  

:yi_ Tel 0 212 659 77 62
(lik d u z O V .D ,: 293 050 8762

l;bu terc&m' 
uyguni 
Not«r

edilen It] 
'oMylarii 
Mutircim 
Ш 1 Wi' M • t'" f



Руководство по эксплуатации

II

М оечно-дезинфицирующий автоматический 
репроцессор для гибких эндоскопов

марки Detro Wash с принадлежностями

c le t r q x '



DETROX®

О БЩ И Е П О Л О Ж ЕН И Я  

Авторское право

©  2 0 1 7  А в т о р с ко е  п р а в о  на все м а те р и а л ы  п р и н а д л е ж и т  к о м п а н и и  DETROX (D e tro  

H e a lth c a re  K im ya S anayi A .§ , A ta tu r k  M a h . A d n an  M e n d e re s  Cad. N o :7  E s en y u rt, Is ta n b u l, T u rk iy e ).

Bee п р а в а  з а щ и щ е н ы

Использование по назначению

М о е ч н о -д е з и н ф и ц и р у ю щ и й  а в т о м а ти ч е с к и й  р е п р о ц е с с о р  д л я  ги б к и х  э н д о с к о п о в  м а р к и  

Detro Wash с п р и н а д л е ж н о с т я м и  п р е д н а з н а ч е н  д л я  м о й к и , д е з и н ф е к ц и и  в ы со ко го  ур о в н я  и 

с т е р и л и з а ц и и  ги б к и х  э н д о с к о п о в  и их в с п о м о га те л ь н о го  о б о р у д о в а н и я . Н е  и с п о л ь зу й те  Detro 

Wash д л я  ц е л е й , не  с о о тв е тс тв у ю щ и х  е го  п р я м о м у  н а з н а ч е н и ю .

С р о к  сл уж б ы  р е п р о ц е с с о р а  с о став л я ет 1 0  л е т . Г а р а н ти й н ы й  с р о к  12  м е с . с м о м е н т а  

у с та н о в ки  а в т о р и з о в а н н ы м  п е р с о н а л о м , но  н е  б о л е е  18  м е с я ц е в  о т  даты  п р о д а ж и .

d e t r o * .



DETROX®

В в ед ен и е

П о з д р а в л я е м  Вас с п р и о б р е т е н и е м  с о в р е м е н н о го  в ы с о к о н а д е ж н о го  а п п а р а та  и 

п р и с о е д и н е н и я  к  о б ш и р н о й  с е м ь е  п о л ь зо в а те л е й  о б о р у д о в а н и я  п р о и зв о д с тв а  к о м п а н и и  DETROX!

Д а н н о е  р у к о в о д с тв о  с о д е р ж и т  исчер пы в аю ш ,ую  и н ф о р м а ц и ю , н е о б х о д и м у ю  для  

э кс п л у а та ц и и  и т е х н и ч е с к о го  о б с л у ж и в а н и я  Моечно-дезинфицирующего автоматического 

репроцессора для гибких эндоскопов марки Detro Wash с принадлежностями (д а л е е  по  те кс ту  -  

Detro Wash), п р о и зв о д с тв а  к о м п а н и и  DETROX (D e tro  H e a lth c a re  K im ya S anayi A -5 , A ta t t ir k  M a h .  

A d n a n  M e n d e re s  C ad. N o :7  E s en y u rt, Is tan b u l, T u rk iy e ).

П р и  д е з и н ф е к ц и и  и с т е р и л и з а ц и и  в а п п а р а т е  Detro Wash и сп о л ь зую тся  д е зи н ф и ц и р у ю ш ,и е  

ср ед с тв а , р а з р е ш е н н ы е  д л я  эти х  ц е л е й  с о о тв е тс тв у ю щ и м и  м е с тн ы м и  н о р м а т и в а м и , в 

с о о тв е тс тв и и  с и н с т р у к ц и я м и  п р о и з в о д и т е л я .

Д е з и н ф е к ц и я  в ы со ко го  у р о в н я  т р е б у е т , чтобы  D e tro  W a s h  и сп о л ь зо в ал ась  с 

д е з и н ф и ц и р у ю щ и м и  с р е д с тв а м и  D e tro  О Р А  или D e tro  F o rte , а о к о н ч а т е л ь н а я  о ч и стка  с 

д е з и н ф и ц и р у ю щ и м  с р е д с тв о м  D e tro  E nzym .

П о сл е  о ч и с тки  э н д о с к о п а  в с о о тв етств и и  с п р о ц е д у р а м и , р е к о м е н д о в а н н ы м и  

п р о и з в о д и т е л е м , с л е д у е т  за гр у з и т ь  э н д о с к о п  д л я  а в т о м а т и ч е с к о й  д е з и н ф и ц и р у ю щ е й  о б р а б о тк и  и 

вы брать  с о о тв е тс тв у ю щ у ю  п р о гр а м м у  д л я  н ачал а  о б р а б о т к и . Detro Wash о т о б р а ж а е т  в ы п о л н е н и е  

ц и кл а  о б р а б о т к и  и с о о б щ а е т  о  е го  о к о н ч а н и и  зв у ко в ы м  с и гн а л о м .

С е м е й с тв о  р е п р о ц е с с о р о в  Detro Wash о б л а д а е т  р я д о м  у н и ка л ь н ы х  ф у н кц и й , 

п р е д н а з н а ч е н н ы х  д л я  о б е с п е ч е н и я  у н и ф и ц и р о в а н н о й , н а д е ж н о й , к а ч е с т в е н н о й  о б р а б о т к и . К 

э ти м  ф у н к ц и я м  о тн о сятся : к о р о т к о е  в р е м я  о б р а б о т к и ; в с тр о е н н ы й  те с т  на ге р м е ти ч н о сть ; 

п о д о гр е в  д е з и н ф е к т а н т а  (о п ц и я ); в о зм о ж н о с т ь  о б р а б о т к и  в о д н о м  а п п а р а т е  р а зн ы е  по  вид у  

и с с л е д о в а н и й  г и б к и е  э н д о с ко п ы  (н а п р и м е р : ко л о н о с ко п ы  и б р о н х о с к о п ы ), за счет д в ух  б ако в  

(о п ц и я ) д л я  м н о го р а з о в ы х  д е з и н ф и ц и р у ю щ и х  с р ед ств .

detro’.



DETROX®

Семейство репроцессоров Detro Wash

Моечно-дезинфицирующий автоматический репроцессор для гибких эндоскопов марки Detro
Wash с принадлежностями

Вариант
исполнения

на 1
эндоскоп

на 2
эндоскопа

Оди
н

бак

Два
бака

Ультра­
фиолетовая

лампа

Подогрев
дезинфек­

танта
Принтер

5001 1 1
5002 1 1 1
5003 1 1 1
5004 1 1 1
5005 1 1 1 1
6001 1 1 1 1

6002 1 1 1 1
6003 1 1 1 1 1
6004 1 1
6005 1 1 1 1 1
7001 1 1
7002 1 1 1
7003 1 1 1

7004 1 1 1
7005 1 1 1 1
8001 1 1 1 1
8002 1 1 1 1
8003 1 1 1 1 1
8004 1 1
8005 1 1 1 1 1

Ваша модель Detro Wash

<Jetro*,
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У сл о в н ы е о б о зн а ч ен и я

INFORMATION /  RECOMMENDATION

FOLLOW THE TECHNICAL ASSISTANCE AND INSTRUCTION

Ж CAUTION
IN CASE YOU DO NOT FOaOW THE INSTRUCTION REQUIRED 
THERE IS A PROBABILITY OF SEVERE INJURY OR DEADLY RISK

A WARNING
IN CASE YOU DO NOT FOLLOW THE IN STaJC TIO N  FSOUtREO 

THERE IS A PROEABtUTY OF SEVERE INJURY OR DEADLY RISK

DANGER
STOP I iN CASE YOU DO NOT FOLLOW THE INSTRUCTION REQUIRED 

THERE iS A HIGH PROBABILITY OF SEVERE INJURY OR DEATH

Ж
ж

CAUTION : USE UNDER Ske/oY WATER PRESSURE

CAUTION : DO NOT OPEN THIS PANEL WITHOUT 
PERMISSION

A CAUTION : DO NOT OPEN THIS COVER IN OPERATION

A WARNING : MAKE SURE "END" SIGNAL ON THE DISINFECTANT 
DIGITAL DISPLAY AFTER THE COMPLETION OF CYaES

W№MNG1) aSINFBCIlCN TINE : FOLLCW TFE SraFICATlCN OF DISM=ECr/W MWUFACIUER a ОЭМВСГЖГ EXPtfWKN ; FOiOW THE SPBDHCATICN CF CI3WEaeNl M»NLF/CrLBT

П р и  р а б о те  с у с та н о в к о й  с л ед у й те  
р у ко в о д с тв у  п о л ь зо в а те л я .

Предупреждение! В случае
н е в ы п о л н е н и я  и н с т р у к ц и и  сущ еств ует  
в е р о я тн о с ть  с е р ь е з н о го  у щ е р б а  или  
с м е р т е л ь н о го  р и ска

И с п о л ь зо в а ть  п р и  д а в л е н и и  воды  м е н е е  
3 а тм .

Н е  о т кр ы в а й те  п а н е л ь  с а м о с то я те л ь н о

Н е о ткр ы в а й т е  кр ы ш к у  во в р ем я  работы  
у с та н о в ки

У д о с то в е р ь те с ь  в н а л и ч и и  си гн ал а  
« Г о то в о »  на д и с п л е е  п о сл е  о к о н ч а н и я  
ц и кл а
1. В р ем я  д е з и н ф е к ц и и  - в со о тв етств и и  

со с п е ц и ф и к а ц и е й  п р о и з в о д и т е л я
2. Г о д н о сть  д е з и н ф е к та н та  -  в 

с о о тв е тс тв и и  со с п е ц и ф и к а ц и е й  
п р о и з в о д и т е л я

2 2 0 V /5 0 H Z Н а п р я ж е н и е  и часто та  сети

Обозначение на транспортной упаковке.

ОСТОРОЖНО, ХРУПКОЕ!

НИЧЕГО НЕ СТАВИТЬ

ВЕРХ

detro*
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М еры  б е зо п асн о сти
Обязательно прочитайте данное руководство в целях эффективной и безопасной 

работы с оборудованием.

С тр о го  п р и д е р ж и в а й т е с ь  п р е д п и с а н и й  и н с т р у к ц и и  по  э к с п л у а та ц и и .

П р и  э к с п л у а та ц и и  р е п р о ц е с с о р а  D e tr o  W a s h  и н с тр у к ц и я  д о л ж н а  н ахо д и ть с я  р я д о м  с 

о б о р у д о в а н и е м .

Н е  п о л ь зуй тес ь  а п п а р а т о м , есл и  из н е го  и с х о д и т  д ы м , н е х а р а к те р н ы й  зв ук , зап ах . 
И с п о л ь зо в а н и е  а п п а р а т а  в д а н н ы х  усл о в и я х  м о ж е т  п р и в е с ти  к п о ж а р у  и л и  з а м ы к а н и ю . 
Н е м е д л е н н о  вы ньте в и л ку  из р о з е тк и  и, у д о с то в е р и в ш и с ь , что  б о л ь ш е  не  и д е т  д ы м , зв у к  и т .д ., 

с р о ч н о  п о з в о н и те  в н а ш у  с е р в и с н у ю  с л уж б у .

Н е  п о в р е ж д а й т е  ка б е л ь  п и та н и я .

Н е  ставьте  т я ж е л ы е  в е щ и  на к а б е л ь  п и та н и я  и н е  о с та в л я й те  р я д о м  с а п п а р а т о м  

н а гр е в а те л ь н ы е  п р и б о р ы .

Н е с ги б а й т е  и н е  з а к р е п л я й т е  к а б е л ь  п и та н и я  с п о м о щ ь ю  с к о б о к , и н а ч е  он  м о ж е т  быть  

п о в р е ж д е н , что  п р и в е д е т  к п о ж а р у  или з а м ы к а н и ю .

С л е д и те  за т е м , чтобы  к р о з е т к е  и в и л ке  не  п р и л и п а л а  пы ль. Пы ль м о ж е т  вы звать к о р о т к о е  

з а м ы к а н и е  и /и л и  н а гр е в а н и е , что  п р и в е д е т  к п о ж а р у .

П е р и о д и ч е с к и  в ы н и м а й те  в и л ку  из р о з е тк и  и п р о т и р а й те  с н и х  пы ль и грязь.

А к к у р а т н о  п о д с о е д и н я й т е  в и л ку  к р о з е тк е . И с п о л ь зо в а н и е  а п п а р а т а  пр и  н е п о л н о м  

в к л ю ч е н и и  м о ж е т  и з -за  н а гр е в а  п р и в е с ти  к п о ж а р у .

На к а б е л е  п и та н и я  н е  д о л ж н о  бы ть узл о в .

Н и к о гд а  н е  д е р га й т е  за ш н у р  для о т с о е д и н е н и я . В о зь м и те с ь  за  в и л ку  и п о т я н и т е . Р е зко е  

в ы д е р ги в а н и е  ш н у р а  п о в р е д и т  е го  и м о ж е т  п р и в ес ти  к п о ж а р у  и /и л и  з а м ы к а н и ю .

И с п о л ь зо в а н и е  у д л и н и т е л е й  к а те го р и ч е с к и  з а п р е щ е н о !

Н и к о гд а  н е  т р о га й т е  в и л ку  м о к р ы м и  р у к а м и . Это м о ж е т  п р и в е с ти  к з а м ы к а н и ю  или  

п о р а ж е н и ю  э л е к т р и ч е с к и м  т о к о м .

Н е р а з б и р а й т е  и не  м о д и ф и ц и р у й т е  а п п а р а т  с а м о с то я те л ь н о . Н е п р а в и л ь н а я  р а зб о р к а  или  

в и д о и з м е н е н и е  п р и в е д у т  к п о л о м к е  а п п а р а т а , п о ж а р у  ил и  з а м ы к а н и ю . П о з в о н и т е  в н аш  офис 

с п е ц и а л и с ту  по  р е м о н т у .

Н е  п о м е щ а й т е  н и к а к и е  п о с т о р о н н и е  п р е д м е ты  в нутрь  а п п а р а т а .

detro'.
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H e в став л я й те  и н е  б р о с а й т е  м е т а л л и ч е с к и е  ил и  го р ю ч и е  п р е д м е ты  в а п п а р а т . Если в 

а п п а р а т  п о п а л  п о с т о р о н н и й  п р е д м е т , н е м е д л е н н о  в ы кл ю чи те  е го , о т кл ю ч и те  о т  сети  и п о зв о н и те  

в с л у ж б у  р е м о н т а  н а ш е го  оф иса. Н е и с п о л ь зу й те  а п п а р а т  в т а к о м  с о с то я н и и  -  это  м о ж е т  п р и в ести  

к п о ж а р у  и /и л и  з а м ы к а н и ю .

Н е  ставьте  а п п а р а т  на н е р о в н у ю  п о в е р хн о сть . У с та н о в и т е  а п п а р а т  на р о в н о й  п о в е р хн о сти  

(п о л ь зу й тес ь  ф и к с а т о р а м и  п е р е д н и х  ко л е с ). У с та н о в ка  а п п а р а т а  на н а к л о н н о й  п о в е р хн о сти  

п о в ы ш а е т  р и с к  п р о т е к а н и я  воды  и в о з н и к н о в е н и я  п о ж а р а  и /и л и  з а м ы к а н и я .

Н е  п о л ь зуй тес ь  а п п а р а т о м  п р и  н а п р я ж е н и и  в с е ти , о т л и ч н о м  о т  у к а з а н н о го  в и н с т р у к ц и и . Это  

п р и в е д е т  к п о ж а р у  и /и л и  з а м ы к а н и ю .

У д о с то в е р ь те с ь , что  р о з е тк а  з а з е м л е н а . В п р о т и в н о м  с л уч ае  это  м о ж е т  вы звать п о ж а р  или  

з а м ы к а н и е .

В а п п а р а т е  Detro Wash м о ж н о  с те р и л и зо в а ть  то л ь ко  ги б к и е  э н д о с ко п ы

Н е у с т а н а в л и в а й те  р е п р о ц е с с о р  Detro Wash в м е с та  с б о л ь ш и м  с о д е р ж а н и е м  вл аги , пы ли, 

гар и  ил и  п а р а . Э то  м о ж е т  вы звать п о ж а р  и л и  з а м ы к а н и е .

Н е п о м е ш ,а й те  Detro Wash в с и л ь н о е  м а гн и т н о е  п о л е , в м е с та  с я р к и м  с о л н е ч н ы м  с в е то м  или  

в б л и зи  с н а гр е в а те л ь н ы м и  п р и б о р а м и . Это м о ж е т  п р и в ес ти  к н е и с п р а в н о с ти  или а в а р и и .

Н е  ставь те  в с л и ш к о м  х о л о д н о е  м е с то  или п о д  стр ую  х о л о д н о го  в о зд уха . В а п п а р а т е  Detro 

Wash м о ж е т  к о н д е н с и р о в а ть с я  в л ага , что  в ы зо вет п о ж а р , з а м ы к а н и е  ил и  н е и с п р а в н о с ть .

Н е  с ги б а й т е  и н е  з а к р у ч и в а й т е  ш л а н ги  п о д а ч и  и слива воды . В н и м а те л ь н о  п р о с л е д и т е  за  

т а к и м  п о л о ж е н и е м  ш л а н га , что бы  на н е го  нел ьзя  бы л о п о став и ть  п о с т о р о н н и е  п р е д м е ты  или  

н аступ и ть , т е м  с а м ы м , б л о к и р у я  е го , и н а ч е  это п р и в е д е т  к  п р о т е ч к е  воды , п о ж а р у  или з а м ы к а н и ю .

Н и к о гд а  н и ч е го  н е  ставьте  на р е п р о ц е с с о р  Detro Wash. Это м о ж е т  п р и в ес ти  к п о в р е ж д е н и ю  

или н е и с п р а в н о с т и . А п п а р а т  Detro Wash м о ж е т  тр ес н у ть  и з-за  д и с б а л а н с а , ил и  в ещ ь , о с та в л ен н а я  

на н е м , м о ж е т  уп асть , что  п р и в е д е т  к  т е л е с н о м у  п о в р е ж д е н и ю  п е р с о н а л а .

Если р а б о та  а п п а р а т а  вы ш ла и з -п о д  к о н тр о л я , н е м е д л е н н о  в ы кл ю ч и те  е го  из р о з е тк и .
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DETROX^

О бщ ее о п и сан и е  си стем ы
М о е ч н о -д е з и н ф и ц и р у ю щ и й  а в т о м а ти ч е с к и й  р е п р о ц е с с о р  д л я  ги б к и х  э н д о с к о п о в  м а р к и  

D e tro  W a sh  с п р и н а д л е ж н о с т я м и  и сп о л ь зуется , д л я  д е з и н ф е к ц и и  в ы со ко го  у р о в н я  и с те р и л и з а ц и и  

ги б к и х  э н д о с к о п о в .

Показания
Д е з и н ф е к ц и я  в ы со ко го  у р о в н я  и с те р и л и з а ц и я  ги б к и х  э н д о с к о п о в .

Противопоказания
О тсутствую т.

Способ применения
Д л я  д е з и н ф е к ц и и  в ы со ко го  у р о в н я  или с те р и л и з а ц и и  п р и  п о м о щ и  и зд е л и я  D e tro  W a sh  

тр е б у е тс я  п р и м е н е н и е  д е з и н ф и ц и р у ю щ е го  ср ед с тв а , с с о о тв е тс тв у ю щ и м и  и н с т р у к ц и я м и  

п р о и з в о д и т е л я . П о сл е  о ч и с тки  э н д о с к о п а  в со о тв етств и и  с п р о ц е д у р а м и , р е к о м е н д у е м ы м и  

п р о и з в о д и т е л е м , с л е д у е т  за гр у з и т ь  э н д о с к о п  д л я  а в т о м а ти ч е с к о й  д е з и н ф и ц и р у ю щ е й  о б р а б о т к и ,  

вы брать  н у ж н ы й  ц и кл  д л я  н а ч а л а  о б р а б о т к и . И з д е л и я  D e tro  W a s h  о т о б р а ж а е т  в ы п о л н е н и е  ц и кл а  

о б р а б о т к и  и с о о б щ а е т  о е го  о к о н ч а н и и  зв у ко в ы м  с и гн а л о м .

И з д е л и е  D e tro  W a s h  п р е д н а з н а ч е н о  д л я  и сп о л ь зо в а н и я  то л ь к о  о б у ч е н н ы м  п е р с о н а л о м .

Возможные побочные действия
Н е п р и м е н и м о .

Условия применения
У в а ж а е м ы е  п о л ь зо в а те л и ! Д а н н о е  о б о р у д о в а н и е  п р е д н а з н а ч е н о  и с кл ю ч и те л ь н о  для  

п р и м е н е н и я  в м е д и ц и н с к и х  у ч р е ж д е н и я х  с ц ел ь ю  м о й к и , о к о н ч а т е л ь н о й  о ч и с тки  и д е з и н ф е к ц и и  

в ы со ко го  у р о в н я  (Д В У ) ил и  с те р и л и з а ц и и  ги б к и х  э н д о с к о п о в  и п р и н а д л е ж н о с т е й  к  н и м . 

Использование оборудования в любых других целях запрещено!

С хе м а  п р о ц е с с а  о б р а б о т к и  э н д о с к о п о в :

1 2 3 4

П р е д в а р и те л ь н а я

о ч и с тка

О к о н ч а те л ь н а я

(п р е д с т е р и л и з а ц и о н н а я )

о ч и с тка

Д В У

(с те р и л и з а ц и я )

Х р а н е н и е

Этап 1. В к л ю ч а е т  в себя  м е х а н и ч е с к у ю  о ч и с тку  и п р о м ы в к у  к а н а л о в  и в н е ш н е й  п о в ер хн о сти  

э н д о с к о п а  о т в ы д е л е н и й  и кр о в и . П р о и зв о д и тс я  в р у ч н у ю  с р а зу  п о сл е  и сп о л ь зо в а н и я
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DETROX®
эндоскопа. Канал биопсии прочищайте щетками (используйте щетки, поставляемые 
производителем эндоскопа).

Этап 2. Включает в себя погружение эндоскопа в раствор моющего или моюще­
дезинфицирующего средства с заполнением всех каналов на время, указанное в 
инструкции на средство. Предназначен для удаления биологических остатков с 
поверхности и из внутренних каналов эндоскопа. Может производиться как вручную, так 
и с использованием репроцессора Detro Wash с применением концентрированного 

детергента, разрешенного для данных целей местными регулирующими нормативами.

Этап 3. Включает в себя дезинфекционную выдержку при полном погружении эндоскопа и 
принудительном заполнении всех каналов. Проводится с использованием репроцессора 
Detro Wash с применением дезинфицирующих средств, разрешенных к применению для 
этих целей.

Этап 4. Включает в себя хранение эндоскопа перед последующим применением в условиях, 
исключающих повторную контаминацию. После извлечения обработанного эндоскопа из 

репроцессора Detro Wash, поместите его в шкаф для хранения в соответствии с 
правилами, принятыми в Вашем лечебном учреждении.
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DETROX®

Комплектность
№ Наименование Кол-во, шт.

1
Моечно-дезинфицирующий автоматический репроцессор Detro 
Wash

1

2 Фильтр механической очистки воды двух-колбовый, вт.ч.: 1
2.1. Корпус фильтра 1
2.2. Фильтрующий элемент 5 мкр. 1
2.3. Фильтрующий элемент 1 мкр. или 0.2 мкр. 1
2.4. Ключ фильтра 1
2.5. Кронштейн крепления фильтра 1

3 Шланг слива 1
4 Шланг подвода воды 2
5 Адаптер для подключения эндоскопов к установке (Luer Lock) 4 или 6*
б Предохранители 2
7 Трубки подключения каналов эндоскопа 4 или б*
8 Трубка слива жидкостей 1
9 Трубка теста на герметичность 1
10 Ключ 1
11 Инструкция пользователя 1
12 Корзинка для мелких деталей опция
13 Контейнер для транспортировки гибких эндоскопов. опция
14 Комплект адаптеров для всех типов эндоскопов опция

* 4 шт. - в моделях Detro Wash с 5001 по 6005 
б шт. - в моделях Detro Wash с 7001 по 8005
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DETROX®

И н ста л л я ц и я

Подготовка помещения
При установке репроцессор рекомендуется размещать в помещении, специально 

предназначенном для мойки и дезинфекции эндоскопов. Помещение должно отвечать 

следующим требованиям:

Требования к помещению

Минимальная площадь 6 м̂
Уклон на месте установки, не более 5°

Требования к электропитанию
Потребляемая мощность, не более 1800 Вт
Тип электропитания Однофазное 230 ± 10% В (50 Гц), с заземлением
Тип электрической розетки «евро», трехконтактная (фаза + ноль + земля)
Расстояние от розетки до места установки 
мойки, не более

1,3 м

Требования к водоснабжению
Подвод холодной воды Должен быть оборудован отдельным краном 

для репроцессора
Диаметр сгона после крана для подключения 
шланга

%"

Тип резьбы Дюймовая, наружная (типа «папа») с плоским 
торцом под резиновое уплотнение гибкой 

подводки
Расстояние до места установки мойки не более 1,5 м
Давление в системе водоснабжения, не менее 150 кПа
Давление в системе водоснабжения, не более 300 кПа

Внимание! Давление более 300 кПа (~ 3 атм) может повредить 
репроцессор. Рекомендуется установка редуктора давления с

манометром.
Температура воды в системе водоснабжения: 10-25
Поток, не менее: 10 л/мин

Требования к канализации
Пропускная способность л/мин не менее 20 л/мин
Размер входного отверстия стандартное, с резиновым уплотнителем на 

гибкую трубу 0  22 мм
Расстояние до места установки мойки, не 
более

1 м

Высота входного отверстия над уровнем пола в 
месте расположения мойки, не более

400 мм

Ответственность за подготовку помещения лежит на Заказчике.
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DETROX®

Распаковка и подклю чение

Внимание! Первоначальная установка, тестирование и пуск в эксплуатацию может 
осуществляться только квалифицированным представителем сервисной службы производителя 
или иной сервисной службы, уполномоченной производителем________________________________________

1. Проверьте соответствие помещение на соответствие требованиям.
2. Распакуйте репроцессор и проверьте комплектность.

О

А. Отсоедините перевязочные ленты и снимите 
картонную упаковку

Б. Удалите остальную упаковку и аккуратно 
снимите репроцессор с поддона. (Может 
понадобиться 2 человека)___________________________

В. Откройте крышку, выньте комплектующие из 
камеры и проверьте комплектность.

Г. Установите аппарат вблизи места 
использования, зафиксируйте стопоры на 
передних колесах.____________________________________

Д. Распакуйте фильтр для воды. Е.Распакуйте шланги.

При несоответствии комплекта немедленно сообщите об этом вашему 
поставщику и воздержитесь от продолжения работ по инсталляции.
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DETROX®

3. Присоедините репроцессор к воде и канализации.

Внимание! Подключайте репроцессор только к системе холодного водоснабжения! 
Присоединение к горячей воде может повредить Detro Wash!

А. Соберите фильтр для воды и закрепите его на 
стену в месте, где его будет удобно 
обслуживать _______

Б. Подключите шланг к разъему подключения 
воды на задней стенке репроцессора

В. Подключите шланг от репроцессора к выходу 
фильтра

Г. Подключите второй шланг к входу фильтра

Д. Подключите шланг от входа фильтра к 
выводу крана подачи воды.

Е. Подключите один конец сливного шланга к 
разъему слива репроцессора, а второй к входу 
канализации
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DETROX®

4. Подключите электричество

Подключите кабель питания к розетке и включите устройство защитного отключения (УЗО) 

__________________________Внимание! Запрещается использовать удлинители!_________________________

5. Откройте кран подвода воды, убедитесь, что все резьбовые соединения затянуты плотно и 
вода не подтекает. При необходимости затяните и устраните протечки.

6. Закройте кран подвода воды.
7. Подключите трубки подключения каналов эндоскопа к соответствующим разъемам в 

раковине.

Теперь репроцессор готов к первому включению и настройке.
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Внеш ний вид и составны е части аппарата
Вид спереди

Вид сзади

№ Наименование
1 Крышка
2 Панель управления
3 Защитное стекло
4 Сервисные отсеки
5 Манометр
6 Встроенный термопринтер*
7 Регулятор температуры**
8 Горловины для заправки 

концентрированного 
дезинфектанта, детергента и 
спирта

9 Выключатель питания
10 Индикатор уровня бака!
11 Индикатор уровня бака2 ***
12 Индикатор уровня

концентрированного
дезинфектанта

13 Дверка сливных вентилей
14 Передние колеса со стопорами
16 Паспортная табличка
17 Разъем подключение воды
18 Предупредительные надписи
19 Съемная задняя стенка
20 Разъем слива в канализацию
21 Задние колеса без стопоров
22 Кабель питания
23 Предохранители: устройство 

защитного отключения (УЗО)
24 Замок задней стенки
25 Омывающие форсунки
26 Датчик переполнения
27 Краны налива воды и 

дезинфекта нта
28 Сливная горловина
29 Разъемы подключения трубок 

каналов

*Т ер м о пр и нтер  имеется в следующих  
моделях: 5004, 6001 , 6002, 6003, 6005, 
7 0 0 4 , 8001 , 8 002 , 8003 , 8005

* *  Регулятор температуры  имеется в 
следую щ их моделях: 5003, 5005, 6001, 
6003, 6005 , 7 003 , 7005, 8001, 8003, 8005

* * *  Второй бак имеется в следующих  
моделях: 5001, 5 002 , 5003, 5004, 5005, 
6 001, 6 002 , 6003 , 7 001 , 7002, 7003, 
7 004, 7005 , 8001 , 8002 , 8003
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Панель управления

ПРОГРАММЫ; PROGRAMS

®  О ®
НАПОЛтТЬ слить

FILL DRAIN

detroWagh

EnUDSCDPE ШДБНЕП 1 DEIIIFECTOR тДСНЛЕ

Административная
панель.

С о сто и т из кл а в и ш  
циф р д л я  в ы бора  

н а с т р о е к  и п р о гр а м м ,  
р у ч н о го  у п р а в л е н и я  
сл ива и н а п о л н е н и я  

д е з и н ф е к т а н т а

Структура меню

Жидкокристаллический дисплей.
О т о б р а ж а е тс я  и н ф о р м а ц и я  о д а т е , 

в р е м е н и , в ер си и  п р о гр а м м н о го  
о б е с п е ч е н и я , м е н ю  и с о с то я н и е  пр и  

р а б о те .

Кнопки управления
П уск, вверх, в н и з  и 

о т м е н а
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DETROX®

Описание меню
ГЛАВНОЕ МЕНЮ

23.--04--1 = ПЕННИ 13: 1 7 :3
В ПРОГРЙММЙ ОТЧЕТЫ

ПРИНТЕР Д йТн БАКИ
ТЕСТ НА ГЕРМЕТ 
НАСТРОИКИ

ДРУГИЕ ПРИ.ПОЖЕНИЯ

DETROWh S H -U I .  1-RIJ

1 ПРОГРАММА Вы бор и з а п у с к  в ы б р а н н о й  п р о гр а м м ы . Н а с тр о й ка  
п о л ь зо в а те л ь с ки х  п р о гр а м м ._________________________________

ПРИНТЕР ДАТА П ечать  д а н н ы х  и с то р и и . В о з м о ж н а  р а с п е ч а тка  
п о с л е д н и х  1 2  ц и к л о в . _________________________________

ТЕСТ НА ГЕРМЕТ П р о в е д е н и е  теста  на ге р м е ти ч н о с т ь , 
п а р а м е т р о в  теста  на ге р м е ти ч н о с т ь __________

Н а с тр о й ка

НАСТРОИКИ Д о с ту п  к о б щ и м  н а с т р о й к а м  п о л ь зо в а те л я  и с и с те м н ы м  
н а с тр о й к а м ._____________________________________________________

ОТЧЕТЫ С тати сти ка  работы
БАКИ З а п о л н е н и е  б а ко в . К о н т р о л ь  с о сто я н и я  б а ко в .
ДРУГИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Д о с ту п  к ф у н кц и и  с а м о д е з и н ф е к ц и и , н е к о то р ы е  

сер в и с н ы е  ф ункции^____________________________________________

ПРОГРАММА
Г

0 2 .-0 5 --1 5 ridilid^nSTgfg 1 4 : 4 2 : 1 7
П 0 1 -G fiSTRO П 0 7 -

S  П 0 2 -  КОШМ nos-
ПОЗ- П 0 9 -
П 0 4 - П1 0 -
П 0 5 - П 1 1 -
П 0 6 - П 1 2 -

__________________J

1.1. П01 -  GASTRO П р о гр а м м а  о б р а б о т к и  га с т р о с к о п о в . П а р а м е тр ы  ц и кл а  
м о гу т  бы ть и зм е н е н ы  п о л ь з о в а те л е м . Н а с тр о й ки  
п о зв о л я ю т и з м е н и т ь  н а з в а н и е , с ам о сто я те л ь н о  
вы брать  и п р о д л и ть  л ю б о й  из э та п о в  ц и кл а : п р о м ы в ка  
в о д о й , п р о м ы в ка  д е т е р г е н т о м , э к с п о зи ц и я  в 
д е з и н ф е к т а н т е , п р о д у в к а  с п и р т о м  и п р о д у в ка  
в о зд у х о м . _______________________________________________________

1.2. П02 - KOLON

cletro*

П р о гр а м м а  о б р а б о т к и  к о л о н о с к о п о в . П а р а м е тр ы  ц и кл а  
м о гу т  бы ть и зм е н е н ы  п о л ь з о в а те л е м .
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1.3.

1.12.

Пользовательские программы

1 0  п р о гр а м м , н а с тр а и в а е м ы х  п о л ь зо в а те л е м . 
П а р а м е тр ы  ц и к л а  м о гу т  бы ть н а стр о ен ы  
и н д и в и д у а л ь н о . Н а с тр о й к и  п о зв о л я ю т и з м е н и ть  
н а зв а н и е , с а м о с то я те л ь н о  в ы брать  и п р о д л и ть  л ю б о й  
из эта п о в  ц и кл а : п р о м ы в к а  в о д о й , п р о м ы в ка  
д е т е р ге н т о м , э к с п о зи ц и я  в д е з и н ф е к т а н т е , п р о д у в ка  
с п и р то м  и п р о д у в ка  в о зд у х о м ._______________________________

ПРИНТЕР ДАТА

2 3 --0 4 .-1 5  [iTflBISii!
S  П0С.ПЕДНЯЯ ОПЕРАЦИЯ 

ВЫБЕРИТЕ ОПЕРАЦИНЭ

1 3 :1 9 :

2.1. ПОСЛЕДНЯЯ ОПЕРАЦИЯ Р асп ечаты в ает на в с т р о е н н о м  т е р м о п р и н т е р е  п р о то ко л  
п о с л е д н е й  п р о в е д е н н о й  д е з и н ф е к ц и и .____________________

2 .2 . ВЫБЕРИТЕ ОПЕРАЦИЮ П о зв о л я е т  вы брать  и р а с п е ч а та ть  на в с т р о е н н о м  
т е р м о п р и н т е р е  п р о то ко л  о д н о й  из п о с л е д н и х  1 2  
д е з и н ф е к ц и й

82/05.-15 т Ш
030/04/1516:38:36 30/04-1515:57:50 30/04/15 14:50:06 30-04/15 13:55:29 30/04.-15 12:04:45 30-04/15 10:53:29

13ПТ|Тазд1К№14:38:84
30/04-15 09:45:13 29/04/1516:02:42 29/04/1515:24:55 29/04/1514:32:23 29-04/15 13:08:44 29/04/1511:15:26

ТЕСТ НА ГЕРМЕТ

02.--05.--15
в  П УС К  . 

НАСТРОИКИ

1 4 :4 3 :

3.1. ПУСК З а п у с ка е т  п р о в е д е н и е  теста  на ге р м е ти ч н о с т ь , 
п о л ьзуясь с о х р а н е н н ы м и  н а с т р о й к а м и ._________
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3.2. НАСТРОИКИ Н а с тр о й ка  п а р а м е тр о в  п р о в е д е н и я  теста  на  
ге р м е ти ч н о с т ь . Д л я  вво д а з н а ч е н и й  и сп о л ь зуется  
а д м и н и с т р а т и в н а я  п а н ел ь .______________________

02/05. 15 14 :48 :39

S РУЧНОЕ ВРЕМЯ ОвО 
АВТОМАТИЧ ВРЕМЯ 005

НАСТРОИКИ

0 2 --0 5 .-1 5 larMiaiiMg 1 4 :5 2 :1 6
S  НАСТРОЙКЙ ДАТЫ ВРЕМЕНИ 

ИНФО ПО.ПЬЗОВАТЕ.ПЯ 
СЕРВИСНОЕ МЕННИ 
НАСТРОИКИ ПО УМОЛЧАН  
ТЕСТОВЫЙ РЕЖИМ 
ЯЗЫК

4.1. НАСТРОИКИ ДАТЫ ВРЕМЕНИ П о зв о л я е т  у стан о в и ть  т е к у щ и е  д а ту  и в р е м я . 
С о хр ан я ется  а в т о м а т и ч е с к и . И сп о л ь зуется  в п р о то к о л а х  
и д л я  о т с л е ж и в а н и я  с р о ка  сл уж б ы  д е зи н ф е к та н та . Д л я  
вво д а и сп о л ь зуется  а д м и н и с т р а т и в н а я  п ан ел ь .

чч мм сс 
14 51 05

дд мм гг
02 05 15

4.2. ИНФО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

4.3. СЕРВИСНОЕ МЕНЮ

П о зв о л я е т  ввести  н а и м е н о в а н и е  Л П У , н а зв а н и е  
о т д е л е н и я , ф а м и л и ю  о б с л у ж и в а ю щ е го  п е р с о н а л а . 
И сп о л ь зуется  в п р о т о к о л а х . Д л я  в во д а  и сп о л ь зуется  
а д м и н и с т р а т и в н а я  п а н ел ь .____________________

ИНФО ПиЛЬЗОВйТ! 14:50 :59
S БО П ЬН ИЦ А 

О ТДЕЛЕНИЕ 
П О ЛЬЗО ВАТЕЛЬ

N ERTA PLU S 
ENBO

Д о с ту п н о  ДЛЯ а в т о р и зо в а н н ы х  с п е ц и а л и с то в  
п р о и з в о д и т е л я  ____________________________

4.4. НАСТРОИКИ ПО УМОЛЧАНИЮ В о зв р а щ а е т  н а с тр о й к и  к з а в о д с к и м  з н а ч е н и я м .  
Внимание! После выбора данного пункта меню, перед 
использованием может потребоваться повторная 
настройка аппарата!___________________________

4.5. тес то в ы й  реж и м П о зв о л я е т  с е р в и с н о м у  и н ж е н е р у  п р о д и а гн о с ти р о в а ть  
р а б о ту  д а тч и к о в  и д в и га те л е й ._____________________________
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ОТЧЕТЫ

23X-04--15

УСПЕШНОЕ МЫТЬЕ 
НЕУДАЧНОЕ МЫТЬЕ 
ВРЕМЯ ИСПОЛ У .-Ф  
ОБЩЕЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ 
ИЗМЕНЕНИЕ ДАТЫ

■I - т  .  --,-Г  ш .-I - -1  О  ■ ^  ■ Ч- i .

00062  
00003  
00007  
0 0 0 7 1  
0 1  0 4  1 6

5.1. УСПЕШНОЕ МЫТЬЕ К о л и ч ес тв о  у с п е ш н о  п р о в е д е н н ы х  д е з и н ф е к ц и й .  
И з м е н я е тс я  а в т о м а ти ч е с к и .

5.2. НЕУДАЧНОЕ МЫТЬЕ К о л и ч ес тв о  д е з и н ф е к ц и й  п р о в е д е н н ы х  со с б о е м . 
И з м е н я е тс я  а в т о м а ти ч е с к и .

5.3. ВРЕМЯ ИСПОЛ У/Ф В р ем я н а р а б о т к и  у л ь тр а ф и о л е то в о й  л а м п ы . Т р е б у е тс я  
з а м е н а  не  п о з ж е , ч е м  ч е р е з  8 0 0 0  часо в  н а р а б о т к и . 
И зм е н я е тс я  а в т о м а ти ч е с к и .

5.4. ОБЩЕЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ О б щ е е  в р е м я  р аботы  м а ш и н ы . И з м е н я е тс я  
а в т о м а ти ч е с к и .

5.5. ИЗМЕНЕНИЕ ДАТЫ С л у ж е б н а я  и н ф о р м а ц и я .

БАКИ

23.--04.-15 Ш Ш

В ЗАПОЛНИТЬ кони ДЕЗСР-ВО 
ЗАПОЛНИТЬ ДЕТЕРГЕНТ 
ЗАПОЛНИТЬ СПИРТ 
УРОВНИ БАКА

1 3 :2 4 :1 9

6.1. ЗАПОЛНИТЬ КОНЦ ДЕЗСР-ВО ф у н кц и я  и сп о л ь зуется  д л я  з а п о л н е н и я  б а ка  
к о н ц е н т р и р о в а н н о го  д е з и н ф е к т а н т а .

6.2. ЗАПОЛНИТЬ ДЕТЕРГЕНТ Функция используется для заполнения бака детергента.
6.3. ЗАПОЛНИТЬ СПИРТ ф у н кц и я  и сп о л ь зуется  д л я  з а п о л н е н и я  б а ка  с п и р та .
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6.4. УРОВНИ БАКА Ф у н кц и я  п о зв о л я е т  п р о в е р и ть  у р о в н и  ж и д к о с т и  в б а ка х
Г

Б Й К В О Д А  :П О ЛН  БЙК КО Н Ц ДЕЗИН  :П О Л -Н А  
БЙ КДЕЗС РВ0 1  :П О Л -Н Й ^А К  ДЕТЕРГЕН Т =П О Л-Н Й 
БАК ДЁЗСРВО 2  5П У С Т 0 (^БАК С П И РТ :П О Л -Н й  

1 Б йК  ОТХОДОВ :П У С ТО КР Й КО В И Н й гП У С ТО Г

^ - -А

7 ДРУГИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Г  ^

2 3 . . - 0 4 /15 MdaiSIJildSlihKadSIBfc; 1 3 : 2 5 : 1 2
В САМОДЕЗИНФЕКЦИЯ 

СЛИТЬ ВСЕ БАКИ 
СЛИТЬ С РАКОВИНЫ 
ЗАПОЛТЬ в о д о й  РАКОВИНУ 
ГЕРМ ЭНДОСКОПА 
ТЕМРА МОИКИ

L ^
7.1. САМОДЕЗИНФЕКЦИЯ П о зв о л я е т  зап у с ти ть  ф у н кц и ю  п р о в е д е н и я  

а в т о м а ти ч е с к о й  о ч и с тки  а п п а р а т а  или н а с тр о й ку  
п а р а м е тр о в  с а м о д е з и н ф е к ц и и . С а м о д е з и н ф е к ц и я  
п р о в о д и ть ся  к о н ц е н т р и р о в а н н ы м  д е з . с р е д с тв о м .

7.2. СЛИТЬ ВСЕ БАКИ Ф у н к ц и я  д л я  сл ива б а к о в  воды  и го то в о го  раств о р а  
д е з и н ф и ц и р у ю щ е го  с р ед ств а .

7.3. СЛИТЬ С РАКОВИНЫ И сп о л ь зуется  д л я  слива ж и д к о с т и  из р а ко в и н ы
7.4. ЗАПОЛНИТЬ ВОДОЙ 

РАКОВИНУ
И сп о л ь зуется  д л я  з а п о л н е н и я  в о д о й  р а ко в и н ы

7.5. ГЕРМ ЭНДОСКОПА И сп о л ь зуется  д л я  п р о в е д е н и я  ч а с ти ч н о й  о б р а б о тк и  
э н д о с к о п а  п р и  о б н а р у ж е н н о й  н е ге р м е т и ч н о с т и  п е р е д  
о тп р а в к о й  в сер в и с .

7.6. ТЕМ-РА МОЙКИ И сп о л ь зуется  д л я  у с т а н о в к и  те м п е р а ту р ы  
д е з и н ф е к т а н т а . О п ц и я  д о с ту п н а , есл и  в аш а  м а ш и н а  
о б о р у д о в а н а  с и с те м о й  п о д о гр е в а  д е з и н ф е к т а н т а .

7.1. САМОДЕЗИНФЕКЦИЯ

2 3 / 0 4 / 1 5 САМОДЕЗИНФЕКЦИЯ 1 3 : 2 3 : 0 4

В П УС К . 
НнСТРОИКИ

7.1.1. ПУСК

cietro*̂
Запустить  п р о ц е с с  с а м о д е з и н ф е к ц и и
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Н астр о и ть  п а р а м е тр ы  с а м о д е з и н ф е к ц и и . Н а с тр о й ка  
п р о и зв о д и тс я  с п о м о щ ь ю  к н о п о к  а д м и н и с т р а т и в н о й  
п а н е л и .

2 3 - '0 4 / 1 5 1 3 : 2 8 :1 4

1 0 6 2 Е М К 0 Н Ц Д Е З С Р В А  
ВРЕМЯ СМЕШ ИВАНИЯ KOHU
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Подготовка к  работе
Н а ж м и т е  к н о п к у  в кл ю ч е н и я  на п е р е д н е й  с те н к е  р е п р о ц е с с о р а . А п п а р а т  в кл ю чи тся , на 

д и с п л е е  вы светится гл а в н о е  м е н ю .

Медленно о т к р о й т е  к р а н  п о д а ч и  воды , чтобы  и з б е ж а т ь  ги д р о у д а р а  пр и  п е р в о м  

з а п о л н е н и и  ф и л ь тр о в  и б а к а  д л я  воды .

Установка даты и времени

С п о м о щ ь ю  к н о п о к  ВВЕРХ и ВНИЗ в ы б е р и те  п у н кт  «НАСТРОЙКИ» и н а ж м и т е  к н о п к у

(ОК).

3 - '04.--15
ПРОГРАММА ОТЧЕТЫ
ПРИНТЕР Д А Т А Б А КИ
ТЕСТ НА.ГЕРМЕТ 

В  Н А С ТР О И КИ
Д Р У Г И Е  ПРИЛО Ж ЕН ИЯ I

DETR0 W R S H -O 1 . 1 -R U

В о ткр ы в ш е м с я  м е н ю  в ы б е р и те  п у н кт  «НАСТРОЙКА ДАТЫ ВРЕМЕНИ» и н а ж м и т е  ОК

0 2 ^ 0 5 .'-1 5  l !K T * iM S n

В  Н А С Т Р О Й К й  Д й Т Ы  ВРЕМЕНИ 
И Н Ф О  П О ЛЬЗО ВАТЕЛЯ  
СЕРВИСНОЕ МЕНЮ 
H AC TPO И ^^И ПО У М О Л Ч А Н  
т е с т о в ы й  РЕЖ ИМ 
Я ЗЫ К

1 4 : 5 2 :1 6

С л о м о щ ь ю  а д м и н и с т р а т и в н о й  л а н е л и , к н о л о к  ВВЕРХ и ВНИЗ и ОК у с та н о в и те  те к у щ у ю  

д а ту  и в р е м я .

чч мм сс
1 4  51 0 5

дд мм гг
0 2  0 5  1 5

еН е с к о л ь к о  р а з  н а ж а в  к н о п к у  ОТМЕНА п е р е й д и т е  в гл а в н о е  м е н ю .

<Jetro', 25



DETROX®
Настройка информации пользователя

С п о м о щ ь ю  к н о п о к  ВВЕРХ и ВНИЗ в ы б е р и те  п у н к т  «НАСТРОЙКИ» и н а ж м и т е  к н о п к у

(ОК).

23 04'15
ПРОГРйММй 
П РИН ТЕР Д й Т Й  
ТЕСТ Н й ГЕРМЕТ 
Н йС Т Р О И К И

ОТЧЕТЫ
Б й К И
Д Р У Г И Е  П РИЛО Ж ЕН ИЯ

DCTROWqSH-Ul.l-RU

в о т кр ы в ш е м с я  м е н ю  в ы б е р и те  п у н к т  «ИНФО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ» и н а ж м и т е  ОК

23''04^15
НЙСТРО ИКЙ Д А Т Ы  ВРЕМЕНИ 

I ИН Ф О  ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
СЕРВИСНОЕ МЕНЮ 
н а с т р о й к и  п о  УМ О Л Ч А Н  
ТЕСТОВЫЙ РЕЖИМ ЯТЫК

1 3 :2 0 :5 2

С ПОМОЩЬЮ а д м и н и с т р а т и в н о й  п а н е л и , к н о п о к  ВВЕРХ и ВНИЗ и ОК в в е д и те  н а з в а н и е  Л П У  и 

о т д е л е н и я . П р и  н е о б х о д и м о с т и  в в е д и те  ф а м и л и и  п о л ь з о в а те л е й .

И Н Ф И Т  ПиПЬЗОВйТЕПЯ 14 : 5 0 :5 9

Б О Л Ь Н И Ц А
О ТДЕЛЕНИЕ
П О ЛЬЗО ВАТЕЛЬ

NERTA PLUS 
ENDO

Н е с к о л ь к о  р аз н а ж а в  к н о п к у  ОТМЕНА п е р е й д и т е  в гл а в н о е  м е н ю .

Тестовое включение
П р и  п о д го т о в к е  к  р а б о т е  н е о б х о д и м о  в ы п о л н и ть  р я д  н е с л о ж н ы х  д е й с т в и й , чтобы  

п р о в е р и ть  р а б о т о с п о с о б н о с ть  р е п р о ц е с с о р а . Д а н н ы е  о п е р а ц и и  р е к о м е н д у е т с я  т а к ж е  п р о в о д и ть  

п о сл е  д л и т е л ь н о го  (б о л е е  м е с я ц а ) п е р и о д а  п р о сто я  а п п а р а т а .

У к а з а н н ы е  р або ты  д о л ж н ы  п р о в о д и ть ся  то л ь ко  о б у ч е н н ы м  п е р с о н а л о м  п о сл е  тщ а те л ь н о го  

о з н а к о м л е н и я  с и н с т р у к ц и е й .

1. П р о в е р ь те  н а л и ч и е  ж и д к о с т е й  в б а ка х . П р и  н а л и ч и и  - с л е й те  все ж и д к о с т и  из а п п а р а та , 

в т о м  ч и с л е  с и с п о л ь з о в а н и е м  сливны х в е н ти л е й .

2 . О т к р о й т е  з а м к и  б о ко в ы х  с те н о к  р е п р о ц е с с о р а  с п о м о щ ь ю  кл ю ч а , п о с та в л я е м о го  в 

к о м п л е к т е  с а п п а р а т о м  и с н и м и т е  б о ко в ы е  с те н ки .
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При проведении последующих операций внимательно следите за правильной работой и 

отсутствием протечек внутри Detro Wash. При обнаружении протечек немедленно 

остановите работу аппарата, устраните неисправность и продолжите выполнение

операций.

3. В р у ч н о м  р е ж и м е  н а п о л н и т е  р а к о в и н у  в о д о й  и с л е й те  е е .

4 . В р у ч н о м  р е ж и м е  п р о д у й т е  кан ал ы  в о зд у х о м .

5 . П р о в е д и т е  ц и кл  п р о в е р к и  на ге р м е ти ч н о с ть .

6 . Н а п о л н и т е  б а к  д л я  го то в о го  д е з и н ф е к та н та  в о д о й

7. Н а п о л н и т е  б а к  д л я  д е т е р ге н т а  в о д о й

8 . Н а п о л н и т е  б а к  д л я  с п и р та  в о д о й .

9 . П р о в е д и т е  ц и кл  д е з и н ф е к ц и и  по п р о гр а м м е  H O l-G A S T R O .

1 0 . С л е й те  все б а к и

1 1 . С л е й те  о с та тки  ж и д к о с т е й  ч е р е з  сл ив ны е в ен ти л и .

1 2 . Н а п о л н и т е  б а к  д л я  к о н ц е н т р и р о в а н н о го  д е з и н ф е к т а н т а .

1 3 . П р о в е д и т е  п р о ц е д у р у  с а м о д е з и н ф е к ц и и .

1 4 . З а к р о й т е  б о к о в ы е  к р ы ш к и .
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И н стр у к ц и я  по эк сп л у а та ц и и  

Заправка
П е р е д  н а ч а л о м  э кс п л у а та ц и и  

с о о тв е тс тв у ю щ и м и  ж и д к о с т я м и .

р е п р о ц е с с о р а  н е о б х о д и м о  з а п о л н и т ь  б а ки

Заполнение и слив бака для воды
З а п о л н е н и е  б а к а  д л я  воды  и е го  п о п о л н е н и е  п р о и з в о д и тс я  а в т о м а т и ч е с к и  п р и  в кл ю ч е н и и  

р е п р о ц е с с о р а  и л и  по  м е р е  н е о б х о д и м о с т и . С л е д и те  за т е м , чтобы  к р а н  п о д а ч и  воды  бы л о ткр ы т  

пр и  р а б о те  м а ш и н ы . П р и  з а п о л н е н и и  б а ка  п р о и зв о д и тс я  п р о т и в о б а к т е р и а л ь н а я  о б р а б о тк а  

в о д о п р о в о д н о й  воды  с п о м о щ ь ю  у л ь тр а ф и о л ета . Н а р а б о т к а  у л ь тр а ф и о л е то в о й  л а м п ы  н е  д о л ж н а  

п р ев ы ш ать  8  0 0 0  часо в . И н ф о р м а ц и ю  о н а р а б о т к е  У Ф -л а м п ы  м о ж н о  к о н т р о л и р о в а т ь  в р а зд е л е

м е н ю  ОТЧЕТЫ -> ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УФ

УФ-лампа имеется в следующих моделях: 5002, 5005, 6002, 6003, 6005, 7002, 7005, 8002, 

8003, 8005.

С л ивать  в о д у  из б а к а  п р и  н о р м а л ь н о й  э кс п л у а та ц и и  н е  тр е б у е тс я . Р е к о м е н д у е тс я  сливать  

в о д у  то л ь к о  п р и  т е х н и ч е с к о м  о б с л у ж и в а н и и , тр а н с п о р т и р о в к е  ил и  д л и т е л ь н о м  п р о с то е  а п п а р а та .

Д л я  сл ива воды  п е р е к р о й т е  кр а н  п о д а ч и  воды  и в р у ч н о м  р е ж и м е  за п у с ти те  п р о м ы в ку  

н е с к о л ь к о  р аз, п о ка  в о д а  н е  за ко н ч и тс я ; ПРОГРАММА -> П01 -> РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ->

ПРОМЫВКА водой

Заполнение и слив бака спирта
С п и р т  в р е п р о ц е с с о р е  и сп о л ь зуется  д л я  п р о с у ш ки  к а н а л о в  э н д о с к о п а  п о сл е  п р о ц есса  

д е з и н ф е к ц и и  и м ы тья. Д л я  з а п р а в к и  р е к о м е н д у е т с я  п р и м е н я т ь  7 0 %  эти л о в ы й  с п и р т .

З а п о л н е н и я  б а к а  с п и р та  п р о и зв о д и тс я  с л е д у ю щ и м  

о б р а з о м :

1. У б е д и т е с ь , что  в ен ти л ь  сл ива с п и р та  закр ы т.

2 . В гл а в н о м  м е н ю  п е р е й д и т е  в р а зд е л  БАКИ ->

ЗАПОЛНИТЬ СПИРТ]. П р и  это м  р азд астся  

з в у к о в о й  си гн ал  и на э к р а н е  появится  н а д п и сь  

«БАК СПИРТ НАПОЛНИТЬ»

3 . О т к р у т и т е  кр ы ш к у  го р л о в и н ы  сп и р та  (ALCOHOL), к о то р а я  н а х о д и тс я  с л е в о й  сторо ны .
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4. З а л и в а й те  с п и р т  в б а к , п о ка  на э к р а н е  не  п о явится  н а д п и с ь  «БАК СПИРТ ПОЛНЫЙ». При  

э то м  р а зд астся  з в у ко в о й  с и гн а л . Е м ко сть  б а к а  со став л я е т о к о л о  5 л и тр о в .

Внимание! После звукового сигнала сразу прекратите заливку. Излишек может привести к

неисправности аппарата!

5 . З а к р у ти те  к р ы ш к у  го р л о в и н ы  с п и р та .

С л и в ать  с п и р т  из б а к а  п р и  н о р м а л ь н о й  э к с п л у а та ц и и  н е  тр е б у е тс я . Р е к о м е н д у е тс я  сливать  

с п и р т  то л ь ко  п р и  т е х н и ч е с к о м  о б с л у ж и в а н и и , т р а н с п о р т и р о в к е  ил и  д л и т е л ь н о м  п р о сто е  

а п п а р а т а .

Д л я  сл ива с п и р та  и с п о л ь зу й те  соотв етств ую ш ,ий  с л и в н о й  в ен ти л ь  р а с п о л о ж е н н ы й  в ни зу  

п е р е д н е й  часть  р е п р о ц е с с о р а .

1. П е р е д  с л и в о м  п о д го то в ь те  е м к о с ть  о б ъ е м о м  н е  м е н е е  б л. и п о м е с ти те  е е  р я д о м  со 

сл и в н ы м  в е н т и л е м .

2 . Н а д е н ь те  на в ен ти л ь  сл и в н у ю  тр у б к у , п о с та в л я е м у ю  в к о м п л е к т е  с а п п а р а т о м , второй  

к о н е ц  т р у б к и  п о м е с т и т е  в е м ко с ть .

3. О т к р о й т е  с л и в н о й  в ен ти л ь .

4 . Д о ж д и т е с ь  о к о н ч а н и я  слива (это  м о ж е т  зан я ть  н е к о т о р о е  в р е м я ).

5 . П о сл е  о к о н ч а н и я  слива с п и р та  з а к р о й т е  в ен ти л ь , с н и м и т е  с л и в н у ю  тр у б к у , в ы м о й те  е е  и 

п о м е с ти те  в м е с то  х р а н е н и я  д л я  и сп о л ь зо в а н и я  в д а л ь н е й ш е м .

ОСТОРОЖНО! Спирт является легковоспламеняющейся жидкостью и может быть опасен при 

попадании в глаза. Соблюдайте меры безопасности!

Заполнение и слив бака детергента
Д е т е р г е н т  п р е д н а з н а ч е н  д л я  у д а л е н и я  о р га н и ч е с к и х  о статко в  с п о в е р х н о с т и  и из кан ал о в  

э н д о с к о п а . И с п о л ь зу е тс я  д л я  п р о в е д е н и я  о к о н ч а т е л ь н а я  (п р е д с т е р и л и з а ц и о н н о й ) о ч и с тки  (П С О ). 

П о став л я ется  в к о н ц е н т р и р о в а н н о м  в и д е .
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ВНИМАНИЕ!

Детергенты разных производителей могут быть несовместимы между собой!

Это может повредить репроцессору и эндоскопу!

Запрещается смешивать между собой детергенты разных типов или производителей. При 

смене типа детергента слейте остатки предыдущего и тщательно промойте бак детергента,

помпу детергента и трубки подачи детергента.

З а п р а в ка  д е т е р г е н т о м  п р о и з в о д и тс я  в с л е д у ю щ е м  п о р я д к е :

1. У б е д и те с ь , что  в ен ти л ь  слива д е т е р ге н т а  

за кр ы т.

2 . В гл а в н о м  м е н ю  п е р е й д и т е  в р а зд е л  БАКИ

ЗАПОЛНИТЬ ДЕТЕРГЕНТ. П р и  э то м  р азд астся

з в у ко в о й  с и гн а л  и на э к р а н е  п о явится  н а д п и сь  

«БАК ДЕТЕРГЕНТ НАПОЛНИТЬ»

3. О т к р у т и т е  к р ы ш к у  го р л о в и н ы  д е т е р ге н т а  ^

(ENZIMATIK), к о то р а я  н а хо д и тся  по  с е р е д и н е .

4. З а л и в а й те  д е т е р г е н т  в б а к , п о ка  на э к р а н е  н е  п о яв и тся  н а д п и с ь  «БАК ДЕТЕРГЕНТ 

ПОЛНЫЙ». П р и  э то м  р азд астся  зв у ко в о й  с и гн а л . Е м ко сть  б а к а  со став л я е т о к о л о  5 

л и тр о в .

Внимание! После звукового сигнала сразу прекратите заливку. Излишек может привести к

неисправности аппарата!

5. З а к р у ти те  к р ы ш к у  го р л о в и н ы  д е т е р ге н т а .

6 . П р и  н е о б х о д и м о с т и  н а с тр о й те  к о н ц е н т р а ц и ю  д е т е р ге н т а  к а к  о п и с а н о  н и ж е .

С л и в ать  д е т е р г е н т  из б а к а  п р и  н о р м а л ь н о й  э к с п л у а та ц и и  н е  тр е б у е тс я . Р е ко м е н д у е тс я  

сл ивать  д е т е р г е н т  то л ь ко  п р и  с м е н е  ти п а  д е т е р ге н т а , т е х н и ч е с к о м  о б с л у ж и в а н и и , 

т р а н с п о р т и р о в к е  ил и  д л и т е л ь н о м  п р о с то е  а п п а р а т а .

Д л я  сл и в а  д е т е р ге н т а  и с п о л ь зу й те  с о о тв е тс тв у ю щ и й  с л и в н о й  в е н ти л ь  р а с п о л о ж е н н ы й  

в н и зу  п е р е д н е й  части  р е п р о ц е с с о р а .
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1. П е р е д  с л и в о м  п о д го то в ь те  е м к о с ть  о б ъ е м о м  н е  м е н е е  6  л . и п о м е с ти те  е е  р я д о м  со 

сл и в н ы м  в е н т и л е м .

2 . Н а д е н ь те  на в ен ти л ь  с л и в н ую  тр у б к у , п о с та в л я е м у ю  в к о м п л е к т е  с а п п а р а т о м , в торо й  

к о н е ц  тр у б к и  п о м е с т и т е  в е м ко с ть .

3 . О т к р о й т е  с л и в н о й  в ен ти л ь .

4 . Д о ж д и т е с ь  о к о н ч а н и я  слива (это  м о ж е т  зан я ть  н е к о т о р о е  в р е м я ).

5 . З а к р о й т е  в ен ти л ь  сл ив а .

6 . З а п о л н и т е  б а к  д л я  д е т е р ге н т а  в о д о й  с ц ел ь ю  п р о м ы в ки  б а к а , п о в то р и те  слив.

7 . П о сл е  о к о н ч а н и я  з а к р о й т е  в ен ти л ь , с н и м и т е  сл и в н у ю  тр у б к у , в ы м о й те  е е  и п о м е с ти те  в 

м е с то  х р а н е н и я  д л я  и с п о л ь зо в а н и я  в д а л ь н е й ш е м .

Наст ройка концент рации дет ергент а

Р е п р о ц е с с о р  Detro Wash явл яется  м а ш и н о й  о ткр ы то го  ти п а  и м о ж е т  бы ть н а с тр о е н  для  

и с п о л ь зо в а н и я  п р а к т и ч е с к и  с л ю б ы м  с р е д с тв о м  д л я  о к о н ч а т е л ь н о й  (п р е д с т е р и л и з а ц и о н н о й )  

о ч и с тки  ги б к и х  э н д о с к о п о в . Д л я  н а с т р о й к и  к о н ц е н т р а ц и и  д е т е р ге н т а  в о с п о л ь зу й те с ь  та б л и ц е й  в 

п р и л о ж е н и и  ил и  р а с с ч и та й те  ко л и ч е с тв о  к о н ц е н т р и р о в а н н о го  д е т е р ге н т а  с а м о с то я те л ь н о .

Д л я  п о д т в е р ж д е н и я  (в а л и д а ц и и ) п р а в и л ь н о с ти  р а сч е то в  в о с п о л ь зу й те с ь  тесто в ы м и  

п о л о с к а м и , п о с та в л я е м ы м и  п р о и з в о д и т е л е м  и с п о л ь з у е м о го  д е т е р ге н т а . М ы  р е к о м е н д у е м  вести  

л и ст в а л и д а ц и и  п о  ф о р м е , п р е д с та в л е н н о й  в п р и л о ж е н и и .

Д л я  п о д д е р ж а н и я  н е и з м е н н о г о  качеств а  о ч и с тки  в р е п р о ц е с с о р е  Detro Wash д е т е р ге н т  

гото вится  (р а зб а в л я е тс я ) н е п о с р е д с т в е н н о  п е р е д  и с п о л ь з о в а н и е м  и п о сл е  э к с п о зи ц и и  

у ти л и з и р у е т с я . За с ч е т  о д н о к р а т н о го  и сп о л ь зо в а н и я  д е т е р ге н т а  п о л н о сть ю  и скл ю ч ае тс я  в л и я н и е  

« ч е л о в е ч е с к о го  ф а к то р а »  и п р а к т и ч е с к и  д о  нуля с н и ж а е т с я  р и с к  п о в то р н о й  к о н т а м и н а ц и и .

К о л и ч е с тв о  и с п о л ь з у е м о го  к о н ц е н т р и р о в а н н о го  д е т е р ге н т а  в в о д ится  в п ам ять  

р е п р о ц е с с о р а  о т д е л ь н о  д л я  к а ж д о й  из п р о гр а м м . П о д р о б н о  о б  э то м  с м . в р а з д е л е  «Настройка»

Заполнение бака дезинфектанта
В Detro Wash п р е д у с м о т р е н о  и с п о л ь зо в а н и е  тр е х  ти п о в  д е з и н ф е к т а н т а :

1. Готовы й д е з и н ф е к т а н т , ко то р ы й  п о став л яется  п р о и з в о д и т е л е м  в го то в о м  в и д е  или  

го то в и тся  п о л ь з о в а те л е м  с ам о с то я те л ь н о  д о  и с п о л ь зо в а н и я  е го  в м а ш и н е . Д а н н ы й  

д е з и н ф е к т а н т  м о ж е т  бы ть о д н о р а з о в ы м , о д н о д н е в н ы м  ил и  д л и те л ь н о го  

и с п о л ь з о в а н и я .
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2. Готовы й д е з и н ф е к т а н т  м н о го к р а т н о го  (о д н о д н е в н ы й  ил и  м н о го д н е в н ы й ) п р и м е н е н и я ,  

к о то р ы й  п о став л яется  в к о н ц е н т р и р о в а н н о м  в и д е  и с м е ш и в а е т с я  в м а ш и н е  в 

с о о тв е тс тв и и  с у с т а н о в л е н н ы м и  п а р а м е т р а м и .

3 . К о н ц е н т р и р о в а н н ы й  д е з и н ф е к т а н т  о д н о к р а т н о го  п р и м е н е н и я , ко то р ы й  готовится  

(р а зб а в л я е тс я ) в м а ш и н е  н е п о с р е д с тв е н н о  п е р е д  и с п о л ь з о в а н и е м  и посл е  

о д н о к р а т н о г о  и с п о л ь зо в а н и я  у ти л и зи р у е тс я .

Заполнение б ака  гот овы м  дезинф ект ант ом

ВНИМАНИЕ: П р и  з а л и в к е  д е з и н ф е к та н та  с о б л ю д а й те  м е р ы  п р е д о с т о р о ж н о с т и , 

п р е д п и с а н н ы е  п р о и з в о д и т е л е м  д е з и н ф е к т а н т а !

Д л я  з а п о л н е н и я  б а к а  го то в ы м  к п р и м е н е н и ю  д е з и н ф е к т а н т о м  в ы п о л н и те  следую ш ,ую  

п о с л е д о в а те л ь н о с ть  о п е р а ц и й :

1. У б е д и те с ь , что  р е п р о ц е с с о р  н а с тр о е н  на и с п о л ь з о в а н и е  с о о тв е тс тв у ю щ е го  д е зс р е д с тв а .

П Р О Г Р А М М А -> n O l-G A S T R O -> Н А С Т Р О Й К И ТИ П  Д ЕЗС РВ А

0 2 - -0 5 .-15 1 4 :4 3 :5 1
S  ТИП ДЕЗСТВй : ГОТОВ К ИСПО.ПЬЗ

НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ : GASTRO 
УСТАНОВКА ПАРАМ :
БАК ИСПОЛЬЗУЕТСЯ : БАК 1 
ВРЕМЯ ИСПОЛ ДЕЗСРВА: 1 4

2. У б е д и те с ь , что  б а к  д л я  д е з и н ф е к т а н т а  пуст. П р и  н е о б х о д и м о с т и  с л ей те  д е зи н ф е к та н т , 

к а к  о п и с а н о  н и ж е .

3 . У б е д и т е с ь , что  в ен ти л ь  сл ива д е з и н ф е к т а н т а  закр ы т.

4 . З а л е й т е  н е о б х о д и м о е  ко л и ч е с тв о  д е зи н ф е к та н та  в р а к о в и н у . М а к с и м а л ь н ы й  у р о в ен ь  

д е з и н ф е к т а н т а  1 5  л и тр о в .

5 . П е р е й д и т е  в м е н ю  П Р О Г Р А М М А  ->  H O l-G A S T R O  и в ы б е р и те  п у н к т  [ЗАПРАВИТЬ ДЕЗСРВО

П о сл е  э то го  вы у в и д и те  п о  и н д и к а т о р у  д е з и н ф е к т а н т а , к а к  ж и д к о с т ь  п о с ту п а е т  в 

е м к о с т ь  д л я  н е го . В н и м а те л ь н о  с л е д и те  за у р о в н е м  д е з и н ф е к т а н т а . П р и  р и ске  

п е р е п о л н е н и я  о с та то к  д е зи н ф е к та н та  б у д е т  сл ит а в т о м а ти ч е с к и  в к а н а л и з а ц и ю .
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6 . П о сл е  з а п о л н е н и я  б а к а  р е п р о ц е с с о р  а в т о м а ти ч е с к и  п р о в е д е т  п р о д у в к у  р а ко в и н ы  и 

ш л а н ги  в о зд у х о м . Д о ж д и т е с ь  о к о н ч а н и я  п р о д у в к и .

Заполнение и слив б ака  концент рированного дезинф ект ант а

ВНИМАНИЕ!

Дезинфектанты разных производителей могут быть несовместимы между собой!

Это может привести к неправильной обработке и повредить репроцессору и эндоскопу! 

Запрещается смешивать между собой дезинфектанты разных типов или производителей. При 

смене типа дезинфектанта слейте остатки предыдущего и тщательно промойте бак, помпу 

концентрированного дезинфектанта и трубки подачи.

Д л я  з а п о л н е н и я  б а к а  к о н ц е н т р и р о в а н н о го  д е з и н ф е к т а н т а  в ы п о л н и те  с л е д у ю щ у ю  

п о с л е д о в а те л ь н о с ть  о п е р а ц и й :

1. У б е д и те с ь , что  в ен ти л ь  слива

к о н ц е н т р и р о в а н н о го  д е зс р е д с тв а  закр ы т.

2 . П е р е й д и т е  в м е н ю Б А КИ > З А П О Л Н И Т Ь  К О Н Ц

Д Е ЗС Р -В О . П р и  э то м  р азд астся  зв у ко в о й  сигн ал

и на э к р а н е  п о я в и тся  н а д п и с ь  «БАК КОНЦ 

ДЕЗСРВО НАПОЛНИТЬ»

3. О т к р у т и т е  кр ы ш к у  го р л о в и н ы

к о н ц е н т р и р о в а н н о го  д е з и н ф е к т а н т а , ко то р ая  

н а хо д и тся  с п р а в о й  сто р о н ы .

4 . З а л и в а й те  д е з и н ф е к т а н т  в б а к , п о ка  на э к р а н е  н е  п о яв и тся  н а д п и с ь  «БАК КОНЦ 

ДЕЗСРВО ПОЛНЫЙ». П р и  э то м  р азд астся  з в у ко в о й  с и гн а л . Е м ко с ть  б а ка  состав л яет  

о к о л о  5  л и тр о в .

Внимание! После звукового сигнала сразу прекратите заливку. Излишек может привести к

неисправности аппарата!

5. З а к р у т и т е  к р ы ш к у  го р л о в и н ы  к о н ц е н т р и р о в а н н о го  д е з и н ф е к т а н т а .

6 . П р и  н е о б х о д и м о с т и  н а с тр о й те  к о н ц е н т р а ц и ю  д е з и н ф е к та н та  к а к  о п и с а н о  н и ж е .

С л и в ать  к о н ц е н т р и р о в а н н ы й  д е з и н ф е к т а н т  из б а ка  п р и  н о р м а л ь н о й  э кс п л у а та ц и и  не  

тр е б у е тс я . Р е к о м е н д у е т с я  сл ив ать  к о н ц е н т р а т  то л ь ко  пр и  с м е н е  ти п а  д е з и н ф е к т а н т а , те х н и ч е с к о м  

о б с л у ж и в а н и и , т р а н с п о р т и р о в к е  ил и  д л и те л ь н о м  п р о с то е  а п п а р а т а .
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Д л я  сл ива к о н ц е н т р и р о в а н н о го  д е з и н ф е к та н та  и с п о л ь зу й те  с о о тв е тс тв у ю щ и й  сл ив н о й  

в ен ти л ь  р а с п о л о ж е н н ы й  в н и зу  п е р е д н е й  части  р е п р о ц е с с о р а .

1. П е р е д  с л и в о м  п о д го то в ь те  е м к о с ть  о б ъ е м о м  н е  м е н е е  б л. и п о м е с ти те  е е  р я д о м  со 

сл и в н ы м  в е н т и л е м .

2 . Н а д е н ь те  на в ен ти л ь  сл и в н у ю  тр у б к у , п о с та в л я е м у ю  в к о м п л е к т е  с а п п а р а т о м , в торо й  

к о н е ц  тр у б к и  п о м е с т и т е  в е м ко с ть .

3 . О т к р о й т е  с л и в н о й  в ен ти л ь .

4 . Д о ж д и т е с ь  о к о н ч а н и я  сл ива (это  м о ж е т  зан я ть  н е к о т о р о е  в р е м я ).

5 . З а к р о й т е  в ен ти л ь  сл ива.

6 . З а п о л н и т е  б а к  д л я  к о н ц е н т р и р о в а н н о го  д е з и н ф е к т а н т а  в о д о й  с ц ел ь ю  п р о м ы в к и  б а ка , 

п о в то р и те  слив.

7 . П о сл е  о к о н ч а н и я  з а к р о й т е  в ен ти л ь , с н и м и т е  с л и в н у ю  тр у б к у , в ы м о й те  е е  и п о м е с ти те  в 

м е с то  х р а н е н и я  д л я  и с п о л ь зо в а н и я  в д а л ь н е й ш е м .

Пригот овление многоразового дезинф ект ант а из концент рат а

Д л я  з а п о л н е н и я  б а к а  д е з и н ф е к т а н т о м  п р и го то в л е н н ы м  из к о н ц е н т р а т а , в ы п о л н и те

с л е д у ю щ у ю  п о с л е д о в а те л ь н о с ть  о п е р а ц и й :

1. У б е д и т е с ь , что  к о н ц е н т р и р о в а н н о го  д е з и н ф е к та н та  д о с та то ч н о . Б А КИ  ->  У Р О В Н И  Б А КА .

БАК ВОДА : ПО.ПН БАК KDHU ДЕЗИН : ПО.П-НА
БАК ДЕЗСРВО 1 :ПО.П-На :.АК ДЕТЕРГЕНТ : ПО.П-НА 
БАК ДЕЗСРВО 2 :ПУСТОИ.АК СПИРТ : ПО.П-НА

1 БАК ОТлОДОВ :ПУСТОк?АКОВИНА : ПУСТОТ

2. П р и  н е о б х о д и м о с т и  д о л е й т е , к а к  о п и с а н о  вы ш е.

3 . У б е д и т е с ь , что  р е п р о ц е с с о р  н а с тр о е н  на и с п о л ь зо в а н и е  с о о тв е тс тв у ю щ е го  д е зс р е д с тв а .

П Р О Г Р А М М А -> n O l-G A S T R O -> Н А С Т Р О Й К И ТИ П  Д ЕЗС РВА
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0 2 --0 5 --1 5 Ш Ш Д Н Ы Ш 1 4 :4 3 :
S ТИП ДЕЗСТВЙ : Г0Т01

НАЗВнНИЕ ПРОГРАММЫ : GfiST 
УСТАНОВКА ПАРАМ :
БАК ИСПОЛЬЗУЕТСЯ : БАК 1 
ВРЕМЯ ИСПОЛ ДЕЗСРВА: 1 4

ГОТОВ К ИСПОЛЬЗ 
GfiSTRO

4 . У б е д и те с ь , что  б а к  д л я  го то в о го  д е з и н ф е к т а н т а  пуст. П р и  н е о б х о д и м о с т и  сл ей те  

д е з и н ф е к т а н т , к а к  о п и с а н о  н и ж е .

5 . У б е д и те с ь , что  в ен ти л ь  слива д е з и н ф е к т а н т а  закр ы т .

6 . П е р е й д и т е  в м е н ю  П Р О Г Р А М М А  ->  H O l-G A S T R O  и в ы б е р и те  п у н к т  П Р И Г О Т О В И Т Ь  Д ЕЗ

П р и  э то м  о ткр о е т с я  м е н ю  п р и го то в л е н и я  д е зс р е д с т в а .

02.--05--15
ВПУСКНАСТРОИКИ

ШРИГОТОВИТЬ ДЕЗ 1 4 :4 6 :0 6

7 . В ы брав п у н к т  Н А С Т Р О И К И  у б е д и те с ь , что  у с та н о в л е н н ы е  п а р а м е тр ы  со о тв етств ую т

и с п о л ь з у е м о м у  к о н ц е н т р и р о в а н н о м у  д е з и н ф е к та н ту .

Г
0 2 .-0 5 .-1 5  т г я г а т ш 1 4 :4 6 :2 2
В ОБ? ЕМ кони ДЕЗСРВА 150ВРЕМЯ СМЕШИВАНИЯ K0HU 045

8 . В е р н и те с ь  в п р е д ы д у щ е е  м е н ю  и н а ж м и т е  [П УС К.

9 . Д о ж д и т е с ь  о к о н ч а н и я  р або ты  р е п р о ц е с с о р а . П р и го т о в л е н и е  д е з и н ф е к т а н т а  м о ж е т  

за н я ть  д о  5  м и н у т .

cletror 35



DETROX®
Использование одноразового дезинф ект ант а из концент рат а

П р и  и с п о л ь з о в а н и и  о д н о р а з о в о го  д е з и н ф е к т а н т а , п р и го т о в л я е м о го  р е п р о ц е с с о р о м

а в т о м а ти ч е с к и  н е  тр е б у е тс я  з а п о л н е н и е  б а к а  д е з и н ф е к т а н т а . Все о п е р а ц и и  вы по л няю тся  б ез

участи я  п е р с о н а л а . В о тв е тс тв е н н о с ть  п е р с о н а л а  в хо д и т с в о е в р е м е н н о е  п о п о л н е н и е  б ака

к о н ц е н т р и р о в а н н о го  д е з и н ф е к т а н т а . П р и  н е д о с т а т о ч н о м  ко л и ч е с тв е  к о н ц е н т р а т а  в б а ке

п р о гр а м м а  р е п р о ц е с с о р а  в ы д ае т с о о тв е тс тв у ю щ е е  п р е д у п р е ж д е н и е  «БАК КОНЦ ДЕЗСРВО

ПУСТОЙ».

Н а с тр о й к и  и с п о л ь зо в а н и я  о д н о р а з о в о го  д е з и н ф е к т а н т а  в ы п о л н я ю тся  однократно.

1. Н а с тр о й те  р е п р о ц е с с о р  на и с п о л ь зо в а н и е  с о о тв е тс тв у ю щ е го  д е зс р е д с тв а :  

->

П Р О Г Р А М М А

-> n O l-G A S T R O Н А С Т Р О И К И  ->  Т И П  Д ЕЗС РВА

2. В ы б ер и те  К О Н Ц Е Н Т Р А Т

02--’0 5 .-1 5 1 4 :4 3 :
S ТИП ДЕЗСТВн : КиНЦЕНТРйТ

НнЗБнНИЕ ПРОГРАММЫ : Gh STRO 
УСТАНОВКА ПАРАМ :
БАК ИСПОЛЬЗУЕТСЯ : БАК 1 
ВРЕМЯ ИСПОЛ ДЕЗСРВА: 1 4

3. Н а с тр о й те  к о н ц е н т р а ц и ю  к а к  о п и с а н о  н и ж е .

Н аст ройка концент рации дезинф ект ант а

П р и  и с п о л ь з о в а н и и  к о н ц е н т р и р о в а н н о го  д е з и н ф е к т а н т а  н е о б х о д и м о  н а стр о и ть  ко л и че с тв о  

д е з и н ф е к т а н т а , п о д а в а е м о го  в б а к , д л я  р а зб а в л е н и я  в о д о й .

Д л я  н а с т р о й к и  к о н ц е н т р а ц и и  д е з и н ф е к та н та  в о с п о л ь зу й те с ь  т а б л и ц е й  в п р и л о ж е н и и  или  

р а сс ч и тай те  к о л и ч е с тв о  к о н ц е н т р и р о в а н н о го  д е з и н ф е к та н та  с а м о с т о я те л ь н о .

Д л я  п о д т в е р ж д е н и я  (в а л и д а ц и и ) п р а в и л ь н о с ти  р а сч е то в  в о с п о л ь зу й те с ь  тесто в ы м и  

п о л о с к а м и , п о с та в л я е м ы м и  п р о и з в о д и т е л е м  и с п о л ь з у е м о го  д е з и н ф е к т а н т а . М ы  р е к о м е н д у е м  

вести л и с т  в а л и д а ц и и  по ф о р м е , п р е д с та в л е н н о й  в п р и л о ж е н и и .

1. О з н а к о м ь т е с ь  с и н с т р у к ц и е й  п р о и з в о д и т е л я  д е з и н ф е к т а н т а , что бы  у стан о в и ть  к а ко е  

к о л и ч е с тв о  (в м и л л и л и тр а х ) тр еб у е тс я  на 1  л и тр  воды .

2 . Р а сс ч и та й те  ко л и ч е с тв о  на 15  л и тр о в .

3 . В н ес и те  д а н н у ю  ц и ф р у  (м и л л и л и т р о в  на 15  л и тр о в  вод ы ) в п а м я ть  р е п р о ц е с с о р а , 

п о с л е д о в а те л ь н о  вы брав П Р О Г Р А М М А  ->  H O l-G A S T R O  ■ П Р И Г О Т О В И Т Ь  Д ЕЗ -><Jetro‘, 36



DETROX®
н а с т р о й к а . Д л я  в н е с е н и я  з н а ч е н и й  и с п о л ь зу й те  а д м и н и с т р а т и в н у ю  п а н е л ь , кн о п к и

ВВЕРХ, ВНИЗ и ОК.

Г

0 2 / ‘05 .--15 1 4 : 4 6 : 2 2
В 0Б 7Е П  КОНЦ ДЕЗСРБЙ 1 5 0

ВРЕМЯ СМЕШИВАНИЯ КОНЦ 0 4 5

L А

4 . В в е д е н н ы е  д а н н ы е  со хр ан я тся  а в т о м а ти ч е с к и . Д а н н ы е  з н а ч е н и я  испо л ьзую тся  

р е п р о ц е с с о р о м  д л я  п р и го то в л е н и я  о д н о р а з о в о го  д е з и н ф е к т а н т а  из к о н ц е н т р а т а .

Слив бака дезинфектанта
Д л я  сл ива д е з и н ф е к т а н т а  из б а к а  в ы п о л н и те  с л е д у ю щ и е  о п е р а ц и и :

1. В гл а в н о м  м е н ю  в ы б е р и те  ПРОГРАММА -> П01 -  GASTRO -> СЛИТЬ ДЕЗСРВО

2. Д о ж д и т е с ь  о к о н ч а н и я  р аб о ты  р е п р о ц е с с о р а .

3 . О с та тки  д е з и н ф е к т а н т а  с л е й те  ч е р е з  с о о тв е тс тв у ю щ и й  с л и в н о й  в ен ти л ь  р а с п о л о ж е н н ы й  

в н и зу  п е р е д н е й  части  р е п р о ц е с с о р а .

4 . П е р е д  с л и в о м  п о д го то в ь те  е м к о с ть  о б ъ е м о м  н е  м е н е е  5 л. и п о м е с ти те  е е  р я д о м  со 

с л и в н ы м  в е н т и л е м .

5 . Н а д е н ь те  на в ен ти л ь  сл и в н у ю  тр у б к у , п о с та в л я е м у ю  в к о м п л е к т е  с а п п а р а т о м , в торо й  

к о н е ц  тр у б к и  п о м е с т и т е  в е м ко с ть .

6 . О т к р о й т е  с л и в н о й  в ен ти л ь .

7 . Д о ж д и т е с ь  о к о н ч а н и я  сл ива (это  м о ж е т  зан я ть  н е к о т о р о е  в р е м я ).

8 . З а к р о й т е  в ен ти л ь  слива.

П о сл е  о к о н ч а н и я  з а к р о й т е  в ен ти л ь , с н и м и т е  сл и в н у ю  тр у б к у , в ы м о й те  е е  и п о м е с ти те  в 

м е с то  х р а н е н и я  д л я  и с п о л ь зо в а н и я  в д а л ь н е й ш е м .
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Настройка

Создание и настройка пользовательских программ
В р е п р о ц е с с о р е  D e tro  W a s h  з а л о ж е н а  в о зм о ж н о с т ь  и н д и в и д у а л ь н о  з а п р о гр а м м и р о в а т ь  12

п р о гр а м м . П а р а м е тр ы  ц и к л а  м о гу т  бы ть ги б к о  н а стр о ен ы  п о л ь з о в а те л е м . Н а с тр о й к и  п о зв о л я ю т

с а м о с то я те л ь н о  вы брать  и п р о д л и ть  л ю б о й  из этап о в  ц и к л а ; п р о м ы в ка  в о д о й , п р о м ы в ка

д е т е р ге н т о м , в ы д е р ж к а  в д е з и н ф е к т а н т е , п р о д у в ка  с п и р то м  и п р о д у в к а  в о зд у х о м .

О бщ ий вид цикла обработки:

Вода1 
Пред в. 
м ойка

Д етер ген т Вода 2 
М о й ка  
водой

Д ези нф ек­
тант

ВодаЗ
М о й ка
водой

Спирт

Воздух Воздух Воздух Воздух Воздух Воздух

П р о гр а м м ы  nOl-GASTRO и n02-KOLON п о л ь зо в а те л ь  м о ж е т  н а стр о и ть  с а м о с то я те л ь н о , в 

з а в и с и м о с т и  о т  у сл о в и й  э к с п л у а та ц и и  и т р е б о в а н и й  л е ч е б н о го  у ч р е ж д е н и я .

О стал ь н ы е п р о гр а м м ы  т а к ж е  м о ж н о  н астр о и ть  с а м о с т о я те л ь н о , в з а в и с и м о с ти  о т усл ов и й  

э к с п л у а та ц и и  и т р е б о в а н и й  л е ч е б н о го  у ч р е ж д е н и я .

Д л я  и з м е н е н и я  п а р а м е т р о в  п р о гр а м м ы  в ы п о л н и те  с л е д у ю щ у ю  п о с л е д о в а те л ь н о с ть  о п е р а ц и й :

-> П 0 1  -  П 1 2 -> Н А С Т Р О Й К И ,1. И з гл а в н о го  м е н ю  в ы б е р и те  п о с л е д о в а те л ь н о  |П Р О Г Р А М М А | ->  

гд е  П 0 1  -  П 1 2  п р о гр а м м а , п а р а м е тр ы  к о то р о й  Вы с о б и р а е т е с ь  н астр о и ть .

2 . В в е д и те  п а р о л ь , ко то р ы й  в ам  вы даст с ер в и сн ы й  и н ж е н е р  п р и  п е р в о н а ч а л ь н о й  

и н с та л л я ц и и  а п п а р а т а .

02--‘05--' 15 1 4 :4 3 :5 1
S  ТИП ДЕЗСТВА : ГОТОВ К ИСПО.ПЬЗ

НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ : GHSTRO 
УСТАНОВКА ПАРАМ :
БАК ИСПОЛЬЗУЕТСЯ : БАК 1 
ВРЕМЯ ИСПОЛ ДЕЗСРВА: 1 4

cietro* 38



DETROX^
3. В ы б ер и те  и у с т а н о в и те  ти п  и с п о л ь з у е м о го  д е з и н ф е к т а н т а , ГО ТО В К И С П О Л Ь З

м н о го р а з о в о е  с р ед с тв о , К О Н Ц Е Н Т Р А Т  -  о д н о р а з о в о е  с р е д с тв о , а в т о м а ти ч е с к и

п р и го т о в л я е м о е  в м а ш и н е  из к о н ц е н т р а т а .

4 . П р и  н е о б х о д и м о с т и  в ы б е р и те  п у н кт  Н А ЗВ А Н И Е  П Р О Г Р А М М Ы , з а д а й т е  н а зв а н и е

п р о гр а м м ы , и сп о л ь зуя  а д м и н и с т р а т и в н у ю  п а н е л ь , к н о п к и  ВВЕРХ, ВНИЗ и ОК.

5 . В ы б ер и те  п у н к т  У С Т А Н О В К А  П А Р А М

6 . В о ткр ы в ш е м с я  м е н ю  в ы б е р и те  о д и н  из п у н кто в , ко то р ы й  х о ти те  и зм е н и т ь . В н еси те  

и з м е н е н и я , и сп о л ь зу я  а д м и н и с т р а т и в н у ю  п а н ел ь , к н о п к и  ВВЕРХ, ВНИЗ и ОК.

Ц МОЙКЙ ВОЗД ДОЗК ПВ .П
ВПРЕДВНОИКА :

чч мм с с ЧЧ ММ СС М.П
0 0  01 0 0 0 0  0 0  1 5 1 п

ДЕТЕРГЕНТ : П П  П П  П П 0 0  0 0  1 5 01 0 1 1
м ойка  водо й  • 0 0  01 0 0 0 0  0 0  1 5 1 0
ДЕЗИНФЕКТАНТ^ П П  П П  П П 0 0  0 0  1 5 i j O li 1 0
м о йка  водой П П  П7. П П 0 0  01 0 0 1 0
СПИРТ : 0 0  0 0  1 5 040 1 0

J

Н аим енование
операции

Длительность Длительность Д оза  
операции продувки концентрата,

воздухом мл

Кол-во

Ф ункция не 
доступна

операции повторов

ВНИМАНИЕ! Значение ДОЗК для детергента должно быть указано в мл/на 15 литров!

7. В в а ш е й  м о д е л и  Detro Wash у с та н о в л е н  то л ь ко  о д и н  б а к  д л я  д е з и н ф е к т а н т а , п о э т о м у  п у н кт

БАК И С П О Л Ь ЗУЕ ТС Я  д о л ж е н  бы ть у с та н о в л е н  на з н а ч е н и е БАК 1

8 . У с т а н о в и т е  в р е м я  и с п о л ь зо в а н и я  д е з и н ф е к т а н т а , сл ед уя  р е к о м е н д а ц и я м  п р о и зв о д и те л я

д е з с р е д с т в а : в ы б е р и те  п у н к т  [ВРЕМЯ И С П О Л  Д ЕЗС РВА и в н е с и те  со о тв е тс тв у ю гц и е  д а н н ы е , 

и сп о л ь зу я  а д м и н и с т р а т и в н у ю  п а н ел ь , к н о п к и  ВВЕРХ, ВНИЗ и ОК.

9. З а п и ш и т е  и з м е н е н и я  в л и с т  в а л и д а ц и и  (с м .п р и л о ж е н и е ).

Ф10. Н е с к о л ь к о  р аз н а ж а в  к н о п к у  ОТМЕНА, п е р е й д и т е  в гл а в н о е  м е н ю .

cletro*. 39



DETROX®

Описание циклов
В р е п р о ц е с с о р е  Detro Wash п р е д у с м о т р е н о  д в е н а д ц а т ь  ц и к л о в  о б р а б о т к и  э н д о с к о п о в . Д ля  

к а ж д о г о  ц и к л а  х а р а к те р н ы  о с о б е н н о с ти , о п и с а н н ы е  д а л е е .

О б щ и й  в и д  ц и к л а  о б р а б о т к и :

Вода1
Предв.
м ойка

Д етер ген т Вода 2 
М о й ка  
водой

Воздух Воздух

Д ези нф ек­
тант

Воздух

ВодаЗ
М о й ка
водой

Спирт

Воздух Воздух Воздух

П о л ь зо в ател ь  м о ж е т  н а с тр о и ть  с а м о с то я те л ь н о , в з а в и с и м о с т и  о т  у сл о в и й  э кс п л у а та ц и и  и 

тр е б о в а н и й  л е ч е б н о го  у ч р е ж д е н и я . Н а с тр о й ки  п о зв о л я ю т и з м е н и т ь  н а з в а н и е , с а м о с то я те л ь н о  

вы брать  и п р о д л и ть  л ю б о й  из э та п о в  ц и кл а : п р о м ы в ка  в о д о й , п р о м ы в ка  д е т е р ге н т о м , э к с п о зи ц и я  

в д е з и н ф е к т а н т е , п р о д у в к а  с п и р т о м  и п р о д у в ка  в о зд у х о м .

Обычная программа

Вода1 Д етер ген т

Воздух

Вода2

Воздух

Д ези нф ек­
тант

ВодаЗ Спирт

Воздух Воздух Воздух Воздух

Короткая программа

Вода1 Д етер ген т Вода 2 Д езинф ек­
тант

ВодаЗ Спирт

Воздух Воздух Воздух Воздух Воздух Воздух
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Короткая программа + спирт

Вода1 Д етер ген т Вода 2

Воздух Воздух

Д езинф ек­
тант

ВодаЗ Спирт

Воздух Воздух Воздух Воздух

П р о гр а м м а  1 О б ы чн ая  п р о гр а м м а  - в э то м  ц и к л е  в ы п о л н яется  п р о м ы в ка  в о д о й , 

д е т е р ге н т , п р о м ы в ка  в о д о й , д е з и н ф е к т а н т , п р о м ы в ка  в о д о й , п р о д у в ка  

с п и р т о м  и п р о д у в ка  в о зд у х о м . П р о д у в к а  с п и р т о м  п о сл е  д е з и н ф е к ц и и  

в ы со ко го  у р о в н я  сп о с о б с тв уе т б о л е е  б ы с тр о м у  о с у ш е н и ю  ка н а л о в  

э н д о с к о п а . Н а с тр о й к и  м о гу т  бы ть и з м е н е н ы  п о л ь зо в а те л е м . О н и  

п о з в о л я ю т с а м о с то я те л ь н о  вы брать  и п р о д л и ть  л ю б о й  из э та п о в  ц и кл а .

П р о гр а м м а  2 К о р о тк а я  п р о гр а м м а  - в э то м  ц и к л е  вы по л няется  п р о м ы в ка  в о д о й , 

д е з и н ф е к т а н т , п р о м ы в ка  в о д о й  и п р о д у в к а  в о зд у х о м . Н а с тр о й к и  м о гу т  

бы ть и зм е н е н ы  п о л ь з о в а те л е м . О н и  п о зв о л я ю т с а м о с то я те л ь н о  вы брать  и 

п р о д л и ть  л ю б о й  из этап о в  ц и кл а .

П р о гр а м м а  3 К о р о тк а я  п р о гр а м м а  + с п и р т -  в э то м  ц и к л е  в ы п о л н яется  п р о м ы в ка  в о д о й , 

д е з и н ф е к т а н т , п р о м ы в ка  в о д о й , п р о д у в к а  с п и р т о м  и п р о д у в ка  в о зд у х о м . 

Н а с тр о й к и  м о гу т  бы ть и зм е н е н ы  п о л ь з о в а те л е м . О н и  п о зв о л я ю т  

с а м о с то я те л ь н о  вы брать  и п р о д л и ть  л ю б о й  из э та п о в  ц и кл а .

П р о гр а м м а  4  -  

П р о гр а м м а  12

П р о гр а м м ы  с 4  по 12  -  м о гу т  бы ть н а с тр о е н ы  п о л ь зо в а те л е м . О н и  

п о зв о л я ю т с а м о с то я те л ь н о  вы брать  и п р о д л и ть  л ю б о й  из этап о в  ц и кл а .

Р у ч н о е  у п р а в л е н и е В р у ч н о м  р е ж и м е  о тд е л ь н о  д о с ту п н ы  с л е д у ю щ и е  ф у н кц и и : п р о м ы в ка  

в о д о й , д е т е р ге н т , д е з и н ф е к та н т , сп и р т, с у ш ка  в о зд у х о м , слив из 

р а ко в и н ы , слив из б а к а , а т а к ж е  в о з м о ж н о с т ь  у с та н о в и ть  н е о б х о д и м о е  

в р е м я  эти х  о п е р а ц и й .

Ц и кл

с а м о д е з и н ф е к ц и и

Р е к о м е н д у е тс я  вы пол нять  это т ц и кл  е ж е к в а р т а л ь н о  ил и  в со о тв етств и и  с 

р е гл а м е н т о м  Л П У .
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Этапы цикла 

Этап промывки
В х о д е  ц и к л о в , в к л ю ч а ю щ и х  этапы  п р о м ы в ки , р е п р о ц е с с о р  з а п о л н я е т  р е зе р в у а р  в о д о й  и 

а в т о м а ти ч е с к и  в п р ы с ки в а е т  м о ю щ е е  с р ед ств о  в р е зе р в у а р  ч е р е з  в н у т р е н н и е  кан ал ы  э н д о с к о п а .

Н а р у ж н а я  п о в е р х н о с ть  э н д о с к о п а  т а к ж е  о м ы в а е тс я  р а з в е д е н н ы м  р а с тв о р о м  м о ю щ е го  

ср ед с тв а . Если у  э н д о с к о п а  есть  в н у т р е н н и е  кан ал ы , м о ю щ и й  р а ств о р  п о д а е тс я  ч е р е з  эти канал ы . 

З а те м  а п п а р а т  с л и в а е т  р а ств о р  м о ю щ е го  с р ед с тв а , о д н о в р е м е н н о  в р е з е р в у а р  д л я  п о л н о й  

п р о м ы в ки  э н д о с к о п а  ц и к л и ч е с к и  п о д а е тс я  о ч и щ е н н а я  в о д а . В к о н ц е  с та д и и  п р о м ы в к и  канал ы  

п р о д у в аю тс я  в о зд у х о м  д л я  у д а л е н и я  и зб ы тка  воды .

Этап дезинфекции
Д е з и н ф е к ц и я  в ы со ко го  у р о в н я  ил и  с те р и л и з а ц и я  о б е с п е ч и в а е тс я  с п о м о щ ь ю  о б р а б о тк и  

всех к а н а л о в  э н д о с к о п а  и в н е ш н и х  п о в е р х н о с те й  д е з и н ф и ц и р у ю щ и м  р а с т в о р о м . В н а ч а л е  д а н н о го  

этап а  д е з и н ф и ц и р у ю щ е е  ср ед с тв о  н а п о л н я е т  р а к о в и н у  д о  у р о в н я  н е о б х о д и м о го  д л я  п о л н о го  

п о гр у ж е н и я  всех ча с те й  э н д о с к о п а . Д е з и н ф и ц и р у ю щ е е  с р ед с тв о  п о д а е тс я  ч е р е з  канал ы  

э н д о с к о п а , п о д с о е д и н е н н ы е  п о с р е д с тв о м  к о н н е к т о р о в  к р а з ъ е м а м /п о р т а м  р е п р о ц е с с о р а . 

С о д е р ж и м о е  ка м е р ы  за м а ч и в а е т с я  в т е ч е н и е  п е р и о д а  в р е м е н и , у с т а н о в л е н н о го  д л я  в ы б р а н н о го  

ц и к л а  (м и н и м у м  5 м и н у т ).

П о ка  э н д о с к о п  з а м а ч и в а е т с я , о п е р а то р  м о ж е т  п р о в е р и ть  м и н и м а л ь н у ю  эф ф екти в ную  

к о н ц е н т р а ц и ю  (М Э К )  д е з и н ф и ц и р у ю щ е го  ср ед с тв а , о ткр ы в  к р ы ш к у  и о п усти в  те с т -п о л о с ку  в 

д е з и н ф и ц и р у ю щ е е  с р е д с тв о , з а п о л н я ю щ е е  к а м е р у . D e tr o  W a s h  р е к о м е н д у е т  п р о в е р я ть  

м и н и м а л ь н у ю  эф ф екти в н ую  к о н ц е н т р а ц и ю  д е з и н ф и ц и р у ю щ е го  с р ед ств а  п р и  к а ж д о м  ц и к л е  Д В У  

или с т е р и л и з а ц и я .

П о  и с т е ч е н и и  в р е м е н и  з а м а ч и в а н и я  насосы  а п п а р а т а  в ы ка ч и в а ю т д е з и н ф и ц и р у ю щ е е  

с р е д с тв о  о б р а т н о  в с о о тв е тс тв у ю щ и й  б а к . П о сл е  этапа  д е з и н ф е к ц и и  д л я  п р о м ы в к и  э н д о с ко п а  

и сп о л ь зуется  ф и л ь тр о в а н н а я  в о д а . С и с те м а  D e tr o  W a s h  а в т о м а ти ч е с к и  п о д с ч и ты в а е т  ко л и честв о  

д н е й  и п р о й д е н н ы х  ц и кл о в  и сп о л ь зо в а н и я  д е з и н ф и ц и р у ю щ е го  с р е д с тв а . П р и  д о с т и ж е н и и  

п р е д е л ь н о го  з н а ч е н и я  д н е й  появ л яется  п р е д у п р е ж д а ю щ е е  с о о б щ е н и е . Д е з и н ф и ц и р у ю щ е е  

ср ед с тв о  в э то м  с л уч ае  н е о б х о д и м о  слить  и з а м е н и ть .

Продувка воздухом
В к о н ц е  э та п а  д е з и н ф е к ц и и  и п о сл е  о к о н ч а т е л ь н о й  п р о м ы в ки  а п п а р а т  п р о к а ч и в а е т  воздух  

ч е р е з  п о д к л ю ч е н н ы е  кан ал ы  э н д о с к о п а  в те ч е н и е  з а д а н н о го  в р е м е н и .
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Продувка спиртом
П р о д у в к а  с п и р т о м  и сп о л ь зуется  д л я  у с к о р е н и я  вы сы хания к а н а л о в  э н д о с к о п а . Д л я  ц и кл о в , 

в к л ю ч а ю щ и х  п р о д у в к у  с п и р т о м , по сл е  о к о н ч а т е л ь н о й  п р о м ы в к и  в к а ж д ы й  и з  п о д кл ю ч е н н ы х  

к а н а л о в  э н д о с к о п а  п о д а е тс я  7 0 %  и зо п р о п и л о в ы й  или эти л о в ы й  с п и р т  с п о м о щ ь ю  п р о д у в ки  

в о зд у х о м . В з а в и с и м о с т и  о т  п р а в и л  к о н к р е т н о го  м е д и ц и н с к о го  у ч р е ж д е н и я  п р о д у в к у  с п и р то м  

м о ж н о  н е  п р о в о д и ть .
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Обработка эндоскопов в автоматическом режиме

П е р е д  н а ч а л о м  р або ты  о б я з а те л ь н о  п р о в е р ь те :

•  П о д в о д  воды

•  Н а л и ч и е  д е т е р ге н т а

•  Н а л и ч и е  д е з и н ф е к т а н т а

1. Н а ж м и т е  к н о п к у  в к л ю ч е н и я  на п е р е д н е й  с те н к е  р е п р о ц е с с о р а . А п п а р а т  в кл ю чи тся , на 

д и с п л е е  вы светится гл а в н о е  м е н ю .

D E T R O W fiS H -U l.l-R U

2. У б е д и т е с ь , что  к о л п а ч о к  в ы р а в н и в а н и я  д а в л е н и я  на э н д о с к о п е  снят.

3 . П л о тн о  з а к р о й т е  все за щ и т н ы е  кр ы ш ки  на э н д о с к о п е  с ц ел ь ю  п р е д о тв р а щ е н и я  

п о п а д а н и я  ж и д к о с т и  внутр ь  и защ и ты  э л е ктр о н н ы х  р а зъ е м о в .

4 . Р а з м е с т и т е  э н д о с к о п  в р а к о в и н е .

5 . Если те с т  на ге р м е ти ч н о с т ь  н е  п р о в о д и л с я  р а н е е , п р о в е д и т е  те с т  на ге р м е ти ч н о с т ь  (см . 

с о о тв е тс тв у ю щ и й  р а зд е л ).

6 . П р и с о е д и н и т е  к к а н а л а м  э н д о с к о п а  тр у б к и  п о д а ч и  ж и д к о с т и . П о р я д о к  п о д кл ю ч е н и я  

у к а з а н  в и н с т р у к ц и и  к э н д о с к о п у , к о н н е к то р ы  д л я  п о д к л ю ч е н и я  к о н к р е тн ы х  м о д е л е й  

э н д о с к о п о в  в комплект репроцессора не входят и м о гу т  поставл яться  по  о тд е л ь н о м у  

з а п р о с у .
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ЗАМЕЧАНИЕ; Перед подключением каналов эндоскопа к адаптерам Detro Wash, необходимо 
предварительно механически очистить каналы эндоскопа от загрязнений.

О чищ айте поверхность эндоскопа от вы делений и крови сразу после 
обследования. Канал биопсии прочищ айте щ еткам и  (используйте щ етки, 
поставляемы е производителем  эндоскопа).

7 . З а к р о й те  кр ы ш ку .

8 . В ы б ер и те  с о о тв е тс тв у ю щ у ю  п р о гр а м м у  и з а п у с ти те  е е . Д л я  э то го  п о с л е д о в а те л ь н о  

н а ж м и т е П Р О Г Р А М М А  ->  П 0 1 ...П 1 2  ->  П УС К

9. Все с та д и и  п р о ц е с с а  о т о б р а ж а ю тс я  на д и с п л е е :

ЗЙПОПНЕНИЕ ВОДОЙ РйКОВИН:.' 
0Ci:02:05

1 4 :0 2 :2d

ПРШВР- 00 :07 :: 
НйЧВР- 1 3 :54 :;

СПИТЬ РйК'.0ВИНУ 
00:02:36

;.18 ОСТЕР- 00:27:24 
5ЙТ ЕР- 14:.:'н:5‘Т

ПРШВР- 00:17:56 1.51 ОСТ ВР- 00:17:15 
НйЧВР- 13:54:53 ЗйК ВР- 14:30:04

02 ■ 14 :1 4 :5 :
ДЕ5СРВ0 1 ЗнПОПНеНИЕ f! РАКОВИНУ 
00 :02 :58

ПРШВР- 00 :20 :00  1-;5ь ОСТЕР- 00:15:26 
НйЧ Б-Р^ 13; 53 I — ^  * ’̂ 1

02--85 Т5 и :  16:18
СДЕЛАТЬ ЦИРКУ ПЯЩ1Ю 
00:04:33

ПРШВР- 00:21:25 '.60  ОСТЕР- 00:14:01 
НАМ БР̂ _ 13:54:53  ̂'̂ |

02-'О5--1!

ПРШ Е;Р- 00:39:32 
НЙЧВР- 13:54:53

;99 ОГТ ЕР- 00:00:00 
ЗАКЁР- 14:34:22

s i B i S B a u d
10.
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1 1 . П о сл е  о к о н ч а н и я  ц и к л а  р е п р о ц е с с о р  п о д а с т  зв у ко в о й  с и гн а л  и на э к р а н е  вы светится  

с о о б щ е н и е  о б  у с п е ш н о м  о к о н ч а н и и .

02. 05-15  
ИОЙКЙ УСПЕШНО

14:36 :28

1 2 . П р и  н е о б х о д и м о с т и  р а с п е ч а т а й те  о тч е т  и в кл е й те  е го  в ж у р н а л  ко н тр о л я  д е з и н ф е к ц и й .

П Р И Н Т Е Р  Д А Т А  ->  П О С Л Е Д Н Я Я  О П Е Р А Ц И Я

1 3 . О т с о е д и н и т е  т р у б к и  о т  э н д о с к о п а .

1 4 . И з в л е к и те  э н д о с к о п  из м а ш и н ы  и п о м е с ти те  е го  в м е с то  х р а н е н и я .

cletrov 46



DETROX®

Работа репроцессора в ручном режиме
К р о м е  а в т о м а т и ч е с к о го  р е ж и м а  в р е п р о ц е с с о р е  D e tro  W a s h  п р е д у с м о т р е н а  в о зм о ж н о с т ь

в ы п о л н е н и я  в р у ч н о м  р е ж и м е  с л е д у ю щ и х  ф у н кц и й :

1. П р о м ы в к а  в о д о й

2. П р о м ы в к а  д е т е р г е н т о м

3. З а м а ч и в а н и е  в д е з и н ф е к т а н т е

4 . П р о д у в к а  с п и р т о м

5. П р о д у в ка  в о зд у х о м

6 . Слив ж и д к о с т и  и з  р а ко в и н ы

7. Слив из б а к а  д е з и н ф е к т а н т а

8 . Т е с т  на ге р м е ти ч н о с т ь

Промывка водой
Д л я  п р о м ы в к и  в о д о й  в р у ч н о м  р е ж и м е  н а ж м и т е  п о с л е д о в а те л ь н о П Р О Г Р А М М А  ->

П 0 1 .. .П 1 2  ->  Р У Ч Н О Е  У П Р А В Л Е Н И Е  ->  П Р О М Ы В К А  В О Д О Й . П р и  э то м  н а ч н е т  вы полняться  п р о м ы в ка

в о д о й  в со о тв е тс тв и и  с п а р а м е т р а м и , у с т а н о в л е н н ы м и  в в ы б р а н н о й  п р о гр а м м е . 

Промывка детергентом
Д л я  п р о м ы в к и  д е т е р г е н т о м  в р у ч н о м  р е ж и м е  н а ж м и т е  п о с л е д о в а те л ь н о  П Р О Г Р А М М А ] ->

->П 0 1 .. .П 1 2  ->  Р У Ч Н О Е  У П Р А В Л Е Н И Е П Р О М Ы В К А  Д Е ТЕ Р Г. П р и  э то м  н а ч н е т  вы пол няться  п р о м ы в ка

д е т е р ге н т о м  в с о о тв е тс тв и и  с п а р а м е т р а м и , у с т а н о в л е н н ы м и  в в ы б р а н н о й  п р о гр а м м е .  

Замачивание в дезинфектанте
Д л я  з а м а ч и в а н и я  в д е з и н ф е к т а н т е  в р у ч н о м  р е ж и м е  н а ж м и т е  п о с л е д о в а те л ь н о

П Р О Г Р А М М А -> П 0 1 .. .П 1 2 -> Р УЧ Н О Е  У П Р А В Л Е Н И Е -> П Р О М Ы В К А  Д Е ЗС Р В О

вы полняться  з а м а ч и в а н и е  в д е з и н ф е к т а н т е  в со о тв етств и и  с п а р а м е т р а м и , у с та н о в л е н н ы м и  в 

в ы б р а н н о й  п р о г р а м м е .

Продувка спиртом
Д л я  п р о д у в к и  с п и р то м  в р у ч н о м  р е ж и м е  н а ж м и т е  п о с л е д о в а те л ь н о П Р О Г Р А М М А  ->

П 0 1 .. .П 1 2  ->  Р У Ч Н О Е  У П Р А В Л Е Н И Е -> С П И Р Т . П р и  э то м  н а ч н е т  вы пол няться  п р о д у в к а  с п и р то м  в

с о о тв е тс тв и и  с п а р а м е т р а м и , у с т а н о в л е н н ы м и  в в ы б р а н н о й  п р о гр а м м е .

detro* 47



DETROX®
Продувка воздухом

Д л я  п р о д у в к и  в о зд у х о м  в р у ч н о м  р е ж и м е  н а ж м и т е  п о с л е д о в а те л ь н о П Р О Г Р А М М А  ->

П 0 1 - П 1 2  ->  Р У Ч Н О Е  У П Р А В Л Е Н И Е  ->  В О ЗД У Х . П р и  э то м  н а ч н е т  вы полняться  п р о д у в к а  в о зд у х о м  в

с о о тв е тс тв и и  с п а р а м е т р а м и , у с т а н о в л е н н ы м и  в в ы б р а н н о й  п р о гр а м м е .

Слив жидкости из раковины
Д л я  сл ива о с та тко в  ж и д к о с т и  из р а ко в и н ы  н а ж м и т е  п о с л е д о в а те л ь н о П Р О Г Р А М М А  ->

П 0 1 .. .П 1 2 -> Р У Ч Н О Е  У П Р А В Л Е Н И Е -> С Л И ТЬ  с Р А К О В И Н Ы . П р и  э то м  о с та тки  ж и д к о с т и  из

р а ко в и н ы  б у д у т  слиты  в к а н а л и з а ц и ю .

Слив из бака дезинфектанта
Д л я  сл ива ж и д к о с т и  из б а ка  д е з и н ф е к та н та  н а ж м и т е  п о с л е д о в а те л ь н о П Р О Г Р А М М А  ->

П 0 1 .. .П 1 2  ->  Р У Ч Н О Е  У П Р А В Л Е Н И Е  ->  С Л И ТЬ  С Б А КА . П р и  э то м  ж и д к о с т ь  из б а к а  д е зи н ф е к та н та

б у д е т  п е р е к а ч а н а  в р а к о в и н у , а з а т е м  слита в к а н а л и з а ц и ю . О т л и ч и е  о т ф у н к ц и и  С Л И ТЬ  Д ЕЗС РВО

с о сто и т в т о м , что  п о сл е  сл ива д е з и н ф е к т а н т а  п р о и зв о д и тс я  с п о л а с к и в а н и е  р а ко в и н ы  в о д о й .

Тест на герметичность
Т е ст на ге р м е ти ч н о с т ь  (у те ч к у ) р е к о м е н д у е т с я  п р о в о д и ть  п о сл е  к а ж д о г о  и сп о л ь зо в а н и я  

э н д о с к о п а . О н  м о ж е т  п р о в о д и ть с я  к а к  с п е ц и а л ь н ы м и  с р е д с тв а м и  (т е ч е и с к а т е л и ), та к  и с 

и с п о л ь з о в а н и е м  р е п р о ц е с с о р а  D e tr o  W a s h .

П р и  п р о в е д е н и и  теста  на ге р м е ти ч н о с т ь  с и с п о л ь з о в а н и е м  р е п р о ц е с с о р а , в ы п о л н и те  

с л е д у ю щ у ю  п о с л е д о в а те л ь н о с ть  д е й с тв и й :

1. О т с о е д и н и т е  к о л п а ч о к  в ы р а в н и в а н и я  д а в л е н и я  на э н д о с к о п е .

2 . П л о тн о  з а к р о й т е  все з а щ и тн ы е  кр ы ш ки  на э н д о с к о п е  с ц ел ь ю  п р е д о тв р а щ е н и я  

п о п а д а н и я  воды  внутр ь  и защ и ты  э л е ктр о н н ы х  р а зъ е м о в

3. Р а з м е с т и т е  э н д о с к о п  в р а к о в и н е .

4 . О т к р о й т е  с ер в и сн ы й  о т с е к  и с о е д и н и те  р а зъ е м  те с та  на ге р м е ти ч н о с т ь  с 

с о о тв е тс тв у ю щ и м  р а з ъ е м о м  э н д о с к о п а  с п о м о щ ь ю  т р у б к и , в х о д я щ е й  в к о м п л е к т  

р е п р о ц е с с о р а .
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Внимание! Коннектор подключения к эндоскопу в комплект репроцессора не входит и может

поставляться по отдельному запросу.

5. И з гл а в н о го  м е н ю  п о с л е д о в а те л ь н о  н а ж м и т е  ТЕСТ Н А  ГЕ Р М Е Т ->  ПУСК|. Р а ко в и н а  н а ч н е т  

зап о л н я ть с я  в о д о й , а в э н д о с к о п  б у д е т  по д ав ать ся  в о зд ух .

6 . Во в р е м я  теста  на ге р м е ти ч н о с т ь , д л я  то го , чтобы  у б е д и ть с я  в отсутств и и  те ч и , 

н е о б х о д и м о  п о д в и га ть  р а б о ч у ю  часть э н д о с к о п а  в р а зн ы х  н а п р а в л е н и я х  и п о в р а щ а ть  

винты  и зги б а  д и с т а л ь н о й  части  э н д о с к о п а

д о  у п о р а  в о б е  сто р о н ы . В сл учае  

о б н а р у ж е н и я  р е гу л я р н о го  п о я в л ен и я  

п у зы р ь ко в  в о зд уха  в т е ч е н и е  всего  теста  

п р о в е р к и  ге р м е ти ч н о с т и  п р о д о л ж а ть  

д е з и н ф е к ц и ю  з а п р е щ е н о ! Э н д о с ко п  

т р е б у е т  р е м о н т а !  П о я в л е н и е  н е б о л ь ш о го

ко л и ч е с тв а  п у зы р ь ко в  из ка н а л о в  в т е ч е н и е  п е р в о й  м и н у ты  м о ж е т  бы ть с л е д с тв и е м  

в ы д ав л и в ан и я  в о зд уха  в о д о й  и н е  с в и д е те л ь ств у е т  о р а з ге р м е т и з а ц и и . Т е ст  на 

ге р м е ти ч н о с т ь  о ц е н и в а е т с я  в т е ч е н и е  5 -и  м и н у т .

7 . П о сл е  о к о н ч а н и я  теста  о т с о е д и н и т е  т р у б к у  п р о в е р к и  на ге р м е ти ч н о с т ь , у б е р и т е  е е  в 

с ер в и с н ы й  о тс е к .

Перед отсоединением разъема дождитесь сигнала об окончании теста на 
герметичность. Отсоединение при невыравненном давлении может привести 
к повреждению эндоскопа!

ВНИМАНИЕ!
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Дополнительны е функции  

Документирование процесса дезинфекции

П о сл е  о к о н ч а н и я  п р о ц е д у р ы  о б р а б о т к и  э н д о с к о п а  р езул ь таты  р аботы  а в то м а ти ч е с к и  

вы водятся на в с тр о е н н ы й  п р и н т е р . В в ы д а в а е м о м  о тч е те  у казы в ае тс я  состав  и д л и те л ь н о сть  

п р о ц е с с о в , а т а к ж е  д а та  и в р е м я  н ачал а  и о к о н ч а н и я . К р о м е  то го , р е п р о ц е с с о р  п о зв о л я ет  

п о в то р н о  р а с п е ч а та ть  о тчеты  по  п о с л е д н и м  12  ц и к л а м . Д л я  э то го  из гл а в н о го  м е н ю  в ы б ер и те  

п о с л е д о в а те л ь н о П Р И Н Т Е Р  Д А Т А  ->  ВЫ БЕРИТЕ О П Е Р А Ц И Ю

Чтобы  вставить  б у м а гу  о т к р о й т е  кр ы ш ку  п р и н т е р а * .

Сервисный отсек

Принтер

В п р и н т е р е  и сп о л ь зуется  т е р м о б у м а га  ш и р и н о й  5 2  м м .

*Т е р м о п р и н т е р  и м е е тс я  в с л е д у ю щ и х  м о д е л я х ; 5 0 0 4 , 6 0 0 1 , 6 0 0 2 , 6 0 0 3 , 6 0 0 5 , 7 0 0 4 , 8 0 0 1 , 8 0 0 2 ,  
8 0 0 3 , 8 0 0 5
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Система подогрева дезинфектанта

Р е п р о ц е с с о р  Detro Wash о б о р у д о в а н  с и с те м о й  п о д о гр е в а  д е з и н ф е к т а н т а . Р егул ято р  

т е м п е р а ту р ы  и м е е тс я  в с л е д у ю щ и х  м о д е л я х : 5 0 0 3 , 5 0 0 5 , 6 0 0 1 , 6 0 0 3 , 6 0 0 5 , 7 0 0 3 , 7 0 0 5 , 8 0 0 1 , 8 0 0 3 ,  

8 0 0 5 . У с та н о в ка  п а р а м е т р о в  п о д о гр е в а  п р о и зв о д и тс я  с п о м о щ ь ю  р е гу л я то р а , р а с п о л о ж е н н о го  в 

с е р в и с н о м  о т с е к е . К о н т р о л ь  те м п е р а ту р ы  д е з и н ф е к та н та  о сущ е ств л я е тс я  ч е р е з  п р о гр а м м у

Д Р УГИ Е  П Р И Л О Ж Е Н И Я  ->  Т Е М -Р А  М О И К И . Т е м п е р а т у р а  у стан а в л и в а е тс я  в со о тв етств и и  с

р е к о м е н д а ц и я м и  п р о и з в о д и т е л я  д е з и н ф е к т а н т а , н о  н е  б о л е е  5 0  гр а д ус о в .

Регулятор
температуры

УФ-лампа для дополнительного обеззараживания воды

П р и  з а п о л н е н и и  б а ка  п р о и зв о д и тс я  п р о т и в о б а к т е р и а л ь н а я  о б р а б о т к а  в о д о п р о в о д н о й  

воды  с п о м о щ ь ю  у л ь тр а ф и о л ета . Н а р а б о т к а  у л ь тр а ф и о л ето в о й  л а м п ы  н е  д о л ж н а  п р е в ы ш ать  8  0 0 0  

часо в . И н ф о р м а ц и ю  о н а р а б о т к е  У Ф -л а м п ы  м о ж н о  к о н т р о л и р о в а т ь  в р а з д е л е  м е н ю  ОТЧЕТЫ ->

ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УФ. УФ-лаллпа имеется в следующих моделях: 5002, 5005, 6002, 6003,

6005, 7002, 7005, 8002, 8003, 8005.
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Система нейтрализации дезинфектанта

В D e tro  W a s h  в о з м о ж н о  и с п о л ь з о в а н и е  х и м и ч е с к и х  н е й т р а л и з а т о р о в  д е з и н ф и ц и р у ю щ и х  

ср ед ств .

Д л я  н е й т р а л и з а ц и и  а н т и м и к р о б н о г о  д е й с тв и я  д е з и н ф и ц и р у ю щ е го  с р ед ств а  р азл и чн ы х  

гр уп п  х и м и ч е с к и х  с о е д и н е н и й  п р и м е н я ю т  р а зн ы е  типы  н е й т р а л и з а т о р о в  с о гл а с н о  и н с т р у к ц и и  по  

п р и м е н е н и ю  ил и  д р у го го  н о р м а т и в н о го  д о к у м е н т а . Д л я  з а п у с ка  д а н н о й  ф у н кц и и  н а ж м и т е

п о с л е д о в а те л ь н о  П Р О Г Р А М М А  ->  n O l-G A S T R O  ->  Н Е Й Т Р А Л И З О В А Т Ь .
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Техническое обслуж ивание и уход  

Обслуживание установки
П л а н о в о е  т е х н и ч е с к о е  о б с л у ж и в а н и е  р е п р о ц е с с о р а  в хо д и т  в о б я з а н н о с т и  п о л ь зо в а те л я  и 

д о л ж н о  п р о в о д и ть с я  р е гу л я р н о .

П р о сты е н е и с п р а в н о с ти  м о гу т  бы ть и сп р ав л ен ы  с о б с тв е н н ы м и  с и л а м и  п о л ь зо в а те л я , 

п о э т о м у  н е о б х о д и м о  к а ж д ы е  ш есть  м е с я ц е в  п р о в о д и ть  п р о ф и л а к ти к у  и текуш ,и й  р е м о н т  

о б о р у д о в а н и я  и п р и н а д л е ж н о с т е й  (п р о в е р к а  ге р м е ти ч н о с т и  с о е д и н е н и й  и т .д .) .

В о стал ь н ы х сл уч ая х  р е м о н т  д о л ж е н  п р о в о д и ть ся  к в а л и ф и ц и р о в а н н ы м и  с п е ц и а л и с та м и , 

и м е ю щ и м и  на это  п р а в о . В ц ел я х  у с к о р е н и я  п р о ц е сс а  р е м о н т а  п р о с и м  в з а я в к е  на р е м о н т  

у казы в ать  з а в о д с к о й  н о м е р  и о п и с а н и е  н е и с п р а в н о с ти .

Ежедневное техническое обслуживание
Е ж е д н е в н о е  о б с л у ж и в а н и е  п р о в о д и тс я  э к с п л у а т и р у ю щ и м  п е р с о н а л о м . В н е го  входят  

в н е ш н и й  о с м о т р , к о н тр о л ь  п р о т е ч е к  и е ж е д н е в н ы й  у хо д . П е р е д  н а ч а л о м  р аботы  о с м о тр и те  

ка б е л ь  п и та н и я  и п о д в о д я щ и е  ш л а н ги . П р и  о б н а р у ж е н и и  п о в р е ж д е н и й  о б р а т и т е с ь  в с ер в и сн ую  

с л у ж б у . П о сл е  о к о н ч а н и я  р аб о ты  п р о т р и те  п о в е р хн о сть  р е п р о ц е с с о р а  и р а к о в и н у  м я гк о й  тка н ь ю , 

у д а л и те  з а гр я з н е н и я . З а к р о й т е  к р а н  п о д а ч и  воды  и о т кл ю ч и те  в и л ку  из р о з е т к и .

Еженедельное техническое обслуживание
Е ж е н е д е л ь н о е  т е х н и ч е с к о е  о б с л у ж и в а н и е  в к л ю ч а е т  в себя  к р о м е  е ж е д н е в н о го  

о б с л у ж и в а н и я  д е з и н ф е к ц и ю  п о в е р х н о с т е й , о с м о тр  в н у т р е н н и х  с о е д и н е н и й  и о ч и с тк у  в н у тр е н н е го  

ф и л ь тр а . М е т а л л и ч е с к и е  и о к р а ш е н н ы е  п о в е р хн о сти  н у ж н о  п р о ти р а ть  

т к а н ь ю , с м о ч е н н о й  д е з и н ф и ц и р у ю щ и м  с р е д с тв о м . Д е з и н ф и ц и р у ю щ е е  

ср ед с тв о  д о л ж н о  остав аться  на п о в е р хн о стя х  м и н и м у м  2 0  м и н . Д л я  

д е з и н ф е к ц и и  м о гу т  бы ть и сп о л ь зо в ан ы  д е з и н ф и ц и р у ю щ и е  п р е п а р а ты , 

п р и м е н я е м ы е  в б о л ь н и ц е .

Д л я  о ч и с тк и  ф ильтра в ы п о л н и те  с л е д у ю щ и е  о п е р а ц и и :

1. О т к л ю ч и т е  р е п р о ц е с с о р  и вы ньте в и л ку  из р о з е тк и .

2 . С п о м о щ ь ю  кл ю ч а , п о с та в л я е м о го  в к о м п л е к т е  с а п п а р а т о м , 

о т к р о й т е  з а м к и  л е в о й  б о к о в о й  с те н ки  и с н и м и т е  е е .

3 . П о д с та в ь те  п о д  ф ильтр н е б о л ь ш у ю  е м к о с ть , чтобы  и з б е ж а т ь  

у т е ч к и  ж и д к о с т и .
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4 . Р уко й  о т к р у т и т е  ко р п у с  ф ил ьтра, с н и м и те  е го  и вы ньте сетчаты й  ф и л ь тр у ю щ и й  

э л е м е н т .

Корпус фильтра Фильтрую щий
элем ент

5. П р о м о й т е  ф и л ь тр у ю щ и й  э л е м е н т  п о д  стр у ей  воды . П р и  с и л ь н о м  з а гр я з н е н и и  

и с п о л ь зу й те  м я гк у ю  щ е тк у . Н е  п р и л а га й т е  б о л ь ш и х  у с и л и й , это  м о ж е т  п о в р е д и ть  сетку  

ф и л ь тр а .

6 . У с та н о в и т е  ф и л ь тр у ю щ и й  э л е м е н т  на м е с то , з а к р у т и т е  к р ы ш к у  ф и л ь тр а . Н е п р и л а га й те  

и з л и ш н и х  у с и л и й , это  м о ж е т  п о в р е д и ть  а п п а р а ту .

7 . О с м о т р и т е  в н у т р е н н ю ю  п ол ость  р е п р о ц е с с о р а  на п р е д м е т  п о т е к о в  ж и д к о с т и , ка п е л ь  и 

т .д . П р и  о б н а р у ж е н и и  о б р а ти те с ь  в с ер в и с н ую  с л у ж б у .

8 . У с та н о в и т е  на м е с то  л е в у ю  с те н ку , з а к р о й т е  з а м к и .

Самодезинфекция
А в т о м а ти ч е с к у ю  с а м о д е з и н ф е к ц и ю  р е к о м е н д у е т с я  п р о в о д и ть  н е  р е ж е  1 р аза  в кв ар тал .

Д л я  п р о в е д е н и я  с а м о д е з и н ф е к ц и и  из гл а в н о го  м е н ю  п о с л е д о в а те л ь н о  в ы б е р и те  ДРУГИЕ

П Р И Л О Ж Е Н И Я -> С А М О Д Е З И Н Ф Е К Ц И Я -> П УС К Д л я  н а с т р о й к и  п а р а м е т р о в  с а м о д е з и н ф е к ц и и

н а ж м и т е  Д Р У ГИ Е  П Р И Л О Ж Е Н И Я  ->  С А М О Д Е З И Н Ф Е К Ц И Я  ->  Н А С Т Р О И К И .

Обслуживание модуля подвода воды
О б с л у ж и в а н и е  м о д у л я  п о д в о д а  воды  за кл ю ч а е тс я  в с в о е в р е м е н н о й  с м е н е  ф и л ь тр ую щ и х  

э л е м е н то в . З а м е н а  д о л ж н а  п р о в о д и ть с я  по м е р е  з а гр я з н е н и я  ф и л ь тр о в , н о  н е  р е ж е  ч е м  1 раз в 2 

м е с я ц а . Р е к о м е н д у е т с я  и сп о л ь зо в а ть  ф и л ь тр у ю щ и е  э л е м е н ты  5 м к р , 1 м к р . и л и  0 .2  м к р .

Ежегодное техническое обсл)^ивание
Е ж е г о д н о е  т е х н и ч е с к о е  о б с л у ж и в а н и е  в кл ю ч а е т  в себя  к о н т р о л ь  п а р а м е т р о в , з а м е н у  

и з н а ш и в а е м ы х  д е т а л е й  и т .д . и д о л ж н о  п р о в о д и ть ся  то л ь ко  к в а л и ф и ц и р о в а н н ы м и  и н ж е н е р а м и  

с е р в и с н о й  о р га н и з а ц и и .
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Маркировка, упаковка, условия транспортирования
И з д е л и е  D etro  W ash м о ж н о  тр а н с п о р т и р о в а т ь  в се м и  в и д а м и  т р а н с п о р т а  в кры ты х

тр а н с п о р тн ы х  с р ед с тв а х  в со о тв е тс тв и и  с п р а в и л а м и  п е р е в о з к и  гр у зо в , д е й с т в у ю щ и х  на

тр а н с п о р т е  к а ж д о г о  в и д а .

И з д е л и е  д о л ж н о  х р ан и ть с я  в з а к р ы т о м , ч и с то м , с ух о м  и х о р о ш о  п р о в е т р и в а е м о м  

п о м е щ е н и и .

Т р а н с п о р т н а я  м а р к и р о в к а  в ы пол няется  с н а н е с е н и е м  м а н и п у л я ц и о н н ы х  зн а ко в  

« О с т о р о ж н о  х р у п к о е !» , « Н и ч е го  н е  с та в и ть !» , « В е р х » .

Упаковка
Д а н н о е  м е д и ц и н с к о е  и з д е л и е  уп ако в ы в а ется  в у п а к о в к у , п р е д о с та в л я ю щ у ю  з а щ и т у  от  

пы ли и п о в р е ж д е н и й , в ы зв ан н ы х в н е ш н и м и  в о зд е й с тв и я м и  п р и  т р а н с п о р т и р о в а н и и . У п а к о в к а  

с о сто и т из го ф р и р о в а н н о го  к а р то н а  с у п а к о в о ч н ы м и  в о зд у ш н ы м и  п о д у ш к а м и , з а к л е е н н а я  

к л е й к о й  л е н т о й . На н а р у ж н о й  с то р о н е  у п а к о в к и  д о л ж е н  бы ть р а з м е щ е н  у к а з а т е л ь  п о л о ж е н и я .

У п а к о в к а  и зд е л и я  и зго т о в л е н а  из м а те р и а л о в , ко то р ы е  н е  н а н о с я т  в р е д а  о к р у ж а ю щ е й  

с р е д е . Р уко в о д ств о  п о  э к с п л у а та ц и и  д о л ж н о  бы ть у л о ж е н о  в п а к е т  из п о л и э ти л е н о в о й  п л е н к и  и 

п о м е щ е н о  в н утр ь  у п а к о в к и .

Условия эксплуатации
И з д е л и е  D e tro  W a s h  п р и  э кс п л у а та ц и и  у с то й ч и в о  к в о зд е й с тв и ю  к л и м а т и ч е с к и х  ф акто р о в  

д л я  т е м п е р а т у р н о го  р е ж и м а  о т  + 1 0  °С д о  + 3 5  °С п р и  о тн о с и т е л ь н о й  в л а ж н о с ти  в о зд уха  о т 10%  д о  

8 0 %  и в и б р а ц и о н н о й  н а гр у з к е  ча с то то й  1 0 -5 5  Гц п р и  а м п л и т у д е  с м е щ е н и я  0 ,3 5  м м , у д ар н ы е  

н а гр у з к и  п р и  у с к о р е н и и  1 0  g в т е ч е н и и  1 6  м с.

Условия транспортирования
И з д е л и е  D e tro  W a s h  п р и  тр а н с п о р т и р о в а н и и  и х р а н е н и и  у с т о й ч и в о  к в о зд е й с тв и ю  

т е м п е р а т у р  о т  -5 0  °С д о  + 5 0  °С и о т н о с и те л ь н о й  в л а ж н о с ти  в о зд уха  о т  1 0 %  д о  8 0% , без  

о б р а з о в а н и я  к о н д е н с а т а , п р и  а тм о с ф е р н о м  д а в л е н и и  о т  2 0 0  д о  1 5 0 0  гП а , в и б р а ц и о н н о й  н а гр у зке  

ч а с то то й  1 0 -5 5  Гц п р и  а м п л и т у д е  с м е щ е н и я  0 ,3 5  м м , у д а р н ы е  н а гр у з к и  п р и  у с к о р е н и и  10  g в 

т е ч е н и и  1 6  м с .
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Условия хранения

И з д е л и е  D e tro  W a s h  п р и  х р а н е н и и  у с то й ч и в о  к в о зд е й с тв и ю  т е м п е р а т у р  о т  О °С д о  + 4 0  °С и 

о т н о с и т е л ь н о й  в л а ж н о с ти  в о зд уха  о т 1 0 % д о  8 0 % , б е з  о б р а з о в а н и я  к о н д е н с а т а , пр и  а тм о с ф е р н о м  

д а в л е н и и  о т  2 0 0  д о  1 5 0 0  гП а , в и б р а ц и о н н о й  н а гр у з к е  ч а с то то й  1 0 -5 5  Гц п р и  а м п л и т у д е  с м е щ е н и я  

0 ,3 5  м м , у д а р н ы е  н а гр у з к и  п р и  у с к о р е н и и  1 0  g в т е ч е н и и  16  м с.

Стерильность
Н е с те р и л ь н о е , н е  с т е р и л и з у е м о е  м е д и ц и н с к о е  и з д е л и е .

Утилизация
И з д е л и е м  D e tro  W a s h  н е  д о л ж н о  р а ссм атр и в ать ся  к а к  бы товы е о тхо д ы . О н о  д о л ж н о  быть  

д е м о н т и р о в а н о  и п е р е д а н о  в с о о тв е тс тв у ю щ и й  п у н к т  с б о р а  д л я  у т и л и з а ц и и  э л е к тр о н н о го  

о б о р у д о в а н и я . Д л я  п о л у ч е н и я  б о л е е  п о д р о б н о й  и н -ф о р м а ц и и  о п е р е р а б о т к е  э то го  и зд е л и я  

о б р а ти те с ь  в м е с тн ы е  о р га н ы  го р о д с к о го  у п р а в л е н и я .

И з д е л и е  д о л ж н о  бы ть у ти л и з и р о в а н о  с о гл ас н о  т р е б о в а н и я м  м е с т н о го  за к о н о д а те л ь с тв а  

(в кл ю ч а я  С а н П и н 2 .1 .7 .2 7 9 0 -1 0 ) .

Защита окрз^аю щ ей среды
П р и  н е п р а в и л ь н о й  у т и л и з а ц и и  о б о р у д о в а н и я  и е го  состав ны х ч а с те й , м о гу т  

вы рабаты ваться  в р е д н ы е  в е щ е с тв а , з а гр я з н я ю щ и е  о к р у ж а ю щ у ю  с р е д у . Д л я  м и н и м и з а ц и и  

з а гр я з н е н и я  о к р у ж а ю щ е й  сред ы  о б р а щ а й те с ь  в к о м п а н и ю  за  и н ф о р м а ц и е й  по  в о п р о с а м  

н а д л е ж а щ е й  у т и л и з а ц и и  о б о р у д о в а н и я .
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Устранение неисправностей

Неисправность Возможная причина Устранение

У с та н о в ка  не н е  п о д к л ю ч е н  ш н у р  п и та н и я . п о д к л ю ч и т е  ш н у р  п и та н и я  к

в кл ю чается
В ы кл ю ч е н о  устр о й с тв о

э л е к тр о с е ти .

заш ,и тн о го  о т кл ю ч е н и я В кл ю ч и те  У З О .

Н е  п о д а е тс я  в о д а  в з а к р ы т  кр а н  п о д а ч и  воды . п р о в е р ь те  к р а н  п о д а ч и  воды .

р а к о в и н у
з а с о р е н  ф ильтр п о д а ч и  воды з а м е н и т е  ф и л ь тр у ю щ и е  э л е м е н ты

н е и с п р а в е н  р е д у к т о р  д а в л е н и я з а м е н и т е  р е д у к т о р  д а в л е н и я

н е и с п р а в н а  п о м п а  п о д а ч и  воды з а м е н и т е  п о м п у

Н е п о д а е тс я не д о с та то ч н о е  ко л и ч е с тв о д о б а в ь те  д е з и н ф е к т а н т

д е з и н ф е к т а н т д е з и н ф е к т а н т а

о ш и б к а  к л а п а н а  ил и  п о м п ы з а м е н и т е  ил и  п о ч и н и т е  к л а п а н  или

д е з и н ф е к та н та п о м п у  д е з и н ф е к т а н т а

Д е з и н ф е к т а н т  п о д а е тс я о ш и б к а  к л а п а н а  слива или о тка з з а м е н и т е  ил и  п о ч и н и т е  к л а п а н

в р а к о в и н у , но  не с е н с о р о в  воды слива п р о в е р ь те , п о ч и н и т е  или

о стается  в н е й з а м е н и т е  сен со р ы  воды

Д е з и н ф е к т а н т  п о д а е тс я , н е и с п р а в н о с ть  д а т ч и к а  у р о в н я  в п р о в е р ь те , п о ч и н и т е  или з а м е н и т е

н о  п р о и с х о д и т р а к о в и н е д а т ч и к  у р о в н я

п е р е п о л н е н и е
р а ко в и н ы

о ш и б к а  у п р а в л я ю 1д е й  платы о б р а т и т е с ь  в с е р в и с н у ю  с л у ж б у

Н е п р о и с х о д и т  слив сл и в н а я  тр у б а  за б и та п р о в е р ь те  с л и в н у ю  тр у б у  и у д а л и те

грязь

н е и с п р а в н о с ть  с л и в н о й  п о м п ы п р о в е р ь те , и сп р ав ь те  или з а м е н и т е

п о м п у

з а с о р е н  в н у т р е н н и й  ф ильтр п р о м о й т е  ф ильтр

П о сл е  д е з и н ф е к ц и и  

д е з и н ф е к т а н т  не
о ш и б к а  д а т ч и к а  у р о в н я п р о в е р ь те  и з а м е н и т е  д а т ч и к  уровня

сл ив ается  из кю в еты
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Во в р е м я  п р о в е р к и  

ге р м е ти ч н о с т и  не  

п о д а е тс я  в о зд ух

о ш и б к а  в о зд у ш н о й  по м п ы

н е и с п р а в н о с ть  кл а п а н а  в о зд уха

п р о в е р ь те  и п о ч и н и т е  п о м п у  

во зд уха

п р о в е р ь те  и з а м е н и т е  в о зд у ш н ы й  

кл а п а н

Внимание!
Во время проверни и/или ремонта отключите шнур питания из розетки для вашей 
безопасности.
Следите, чтобы вода не попадала на платы и электрические компоненты.
В случае попадания воды на электрические компоненты или платы обязательно просушите 
их перед включением. _____________________________________________________________________________________________
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Гарантия
D e tro  H e a lth c a re  K im ya S anay i A .5 , Т у р ц и я  п р и н и м а е т  на себ я  г а р а н т и й н о е  о б я за те л ь с тв о  

п е р е д  к о н е ч н ы м  п о л ь з о в а те л е м  на усл о в и я х , о п и с а н н ы х  в к о н -т р а к т е  о п о с та в ке .

Г а р а н ти й н ы й  с р о к  со став л я е т 12  м е с я ц е в  со д н я  п о с та в ки .

Н е и с п р а в н о с ти  с м а т е р и а л о м , из к о то р о го  и зго т о в л е н о  и з д е л и е  D e tro  W a sh  и л и  с с а м и м  

и з д е л и е м  D e tro  W a s h , в о з н и к ш и е  во в р е м я  га р а н т и й н о го  с р о к а , р е м о н т и р у е тс я  б е с п л а т н о .

Г а р а н т и е й  не  п о кр ы в а ю тс я  сл ед ую ш ,и е  сл уч аи , п р и  ко то р ы х  р е м о н т  ил и  з а м е н а  буд ут  

п л а тн ы м и  д а ж е  во в р е м я  га р а н т и й н о го  ср о ка :

1) З а м е н а  р а сх о д н ы х  м а те р и а л о в .

2 ) Ч и с тка  а п п а р а т а .

3 ) П р и  н е и с п р а в н о с ти  н е  в с а м о м  а п п а р а т е .

4 ) П р и  н е и с п р а в н о с ти , в о з н и к ш е й  и з-за  н е п р а в и л ь н о го  о б р а щ е н и я  и у х о д а  за а п п а р а т о м .

5 ) Н е и с п р а в н о с ти , в о з н и к ш и е  п р и  п о ж а р е , п о в р е ж д е н и я  п р и  у р а га н е , н а в о д н е н и и , 

з е м л е т р я с е н и и , у д а р е  м о л н и е й , в о й н е  и д р у ги х  ф о р с -м а ж о р н ы х  о б сто ятел ь ств ах .

При возникновении вопросов, проблем или неполадок обращайтесь к уполномоченному 

представителю компании:

Общество с ограниченной ответственностью «АС-МЕД И КАЛ»

129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 11, корп. 3, эт. 1, пом. II, оф. 45

Тел: 8(499)399-32-77

as-nTedical(S)mail.ru

Срок службы
С р о к  го д н о с ти  и зд е л и я  Detro Wash со став л я ет 1 0  л ет. Д а н н о е  м е д и ц и н с к о е  и зд е л и е  

з а п р е щ а е т с я  и сп о л ь зо в а ть  п о сл е  даты  о к о н ч а н и я  с р о ка  го д н о с ти , у к а з а н н о го  на у п а к о в к е .
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П о л н ы й  п о что в ы й  а д р е с К О М У : С е р в и с н а я  с л у ж б а  В а ш е го  р е ги о н а
к о н е ч н о го  п о т р е б и т е л я ; или
ко н тактн ы й  т е л е ф о н : А д р е с  м е с т о н а х о ж д е н и я  (ю р и д и ч е с ки й ):
к о н т а к т н о е  л и ц о : Российская федерация, 129226, г. Москва, 

ул. Сельскохозяйственная, д. 11, корп. 3, эт. 
1, пом. II, оф. 45
П о что в ы й  а д р е с : 129226, г. Москва, ул. 
Сельскохозяйственная, д. 11, корп. 3, эт. 1, 
пом. II, оф. 45
ТелесЬон/сЬ акс: +7 (499) 399-32-77 

E-mail: as-medical@mail.ru

РЕКЛАМАЦИЯ
Настояща я ре кл а ма ция составлена по причине

В связи с вы ш еизложенны м, просим Вас

П риложение: «Акт обследования технического состояния изделия» на 1 листе.

должность Фамилия И,О. подпись, дата

исполнитель:

тел:

М есто
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АКТ
обследования технического состояния изделия

Мы, нижеподписавш иеся, комиссия в составе:

дата:

составил:

сост а вили на стоящ ий а кт в то м , что изд елие:

владелец: тел.:

производство: заводской Nq: д а та  изготовления:

про д а вец : д а та  продажи:

ввод в эксплуа та ц ию: специалистам и:

техническое о бслуживание осущ ествляется слециалистами:

чешний вид, состояние у па ковки, ком ллектност ь:

Х арактеристика технического состояния изделия

На этапе ввода в эксплуатацию , в процессе эксплуатации, использования в гарантийны й период, 
использования в послегарантийны й п ериод  (ну ж ное подчеркнуть) выявлено:

Заклю чение комиссии:

Подписи лиц, участвовавш их в обследовании:

М есто
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Кореш ок талона  
на гарантийны й рем онт

И зъят « » ________
М еханик
(ф ам илия, подпись)______

ч
20

нимание! Талон на гарантийны й рем онт действителен только при наличии правильно и чётко  
указанны х: модели, заводского ном ера аппар ата, даты  изготовления, даты  продажи и подписи  
покупателя.

Без сведений об установке изделия (ф ирм а-установщ ик, д ата  установки, подпись) 
претензии не рассм атриваю тся и гарантии по работоспособности ап п ар ата  аннулирую тся.

При наруш ении этих условий, а такж е в случае, когда данны е, указанны е в гарантийном  
тал о н е  изменены , не соответствую т действительны м, стерты  или переписаны , талон признаётся  
недействительны м  и гарантийны й рем онт не производится.
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Кореш ок талона  
на гарантийны й рем онт

И зъят « » ________
М еханик
(ф ам илия, подпись)______

20

Внимание! Талон на гарантийны й рем онт действителен только при наличии правильно и чётко указанных: 
модели, заводского ном ера ап п ар ата , даты  изготовления, даты  продажи и подписи покупателя.

Без сведений об установке изделия (ф ирм а-установщ ик, д а та  установки, подпись) претензии не 
рассм атриваю тся и гарантии по работоспособности аппарата аннулирую тся.

При наруш ении этих условий, а та кж е  в случае, когда данны е, указанны е в гарантийном талоне
изменены , не соответствую т действительны м , стерты  
недействительны м и гарантийны й рем онт не производится.

или переписаны , талон признается
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DETROX3

Приложения

Технические характеристики
Значение Диапазон

Габаритные размеры , не более, м м 6 0 0 x 9 0 0 x 1 0 8 0
М одуль подвода воды, не более, м м 1 3 0 x 7 5 0 x 5 0 0
Тип электропитания: одноф азное 220  ± 10%  (5 0 /6 0  Гц) В, 

с зазем л ен и ем
М аксим альная  
ном инальная мощ ность

1 800  ВА

Емкость баков
Вода, не м ен ее , л 15
Д етергент, не м ен ее, л 5
Д езинф ектант, не м е н е е , л 15
Концентрированны й дезинф ектант, 
не м ен ее, л

5

Водный раствор спирта, не м е н е е , л 5
Диапазоны дозирования

Д езинф ектанта, мл от 0  до  250
Д етергента, мл от 0  до  250
Водный раствор спирта, мл от 0  до  250

Диапазон установки значений таймера
Промы вка водой: от «00 :00 :0 0»  д о  « 5 9 :59 :5 9»
Д етергент: от «00 :00 :0 0»  до  « 59 :59 :5 9»
Д езинф ектант от «00 :00 :0 0»  до  « 59 :59 :5 9»
Продувка воздухом: от «00 :00 :0 0»  до  « 59 :59 :5 9»

Разъемы подключения в кювете
Для одного эндоскопа 4 подклю чения

Слив
Принудительны й слив 1 подклю чение на задней панели
Сливной кран 5 подклю чений с лицевой стороны

detro* 64



DETROX®

Расчет дозирования детергента

% ллл/л
о д о 1
0,20 2
0 ,30 3
0 ,40 4
0 ,50 5
0 ,60 6
0 ,70 7
0 ,80 8
0 ,90 9
1,00 10

% мл/л
1,50 15
2,00 20
2 ,50 25
3 ,00 30
3 ,50 35
4 ,00 40
4 ,50 45
5 ,00 50
5 ,50 55
6,00 60

% мл/л
6 ,50 65
7 ,00 70
7 ,50 75
8,00 80
8 ,50 85
9 ,00 90
9 ,50 95

10,00 100

Расчет дозирования концентрированного дезинфектанта

% мл/15л
0,10 15
0,20 30
0 ,30 45
0 ,40 60
0 ,50 75
0 ,60 90
0 ,70 105
0 ,80 120
0 ,90 135
1,00 150

% мл/15л
1,50 225
2,00 300
2 ,50 375
3 ,0 0 4 50
3 ,5 0 525
4 ,0 0 600
4 ,5 0 675
5 ,0 0 750
5 ,5 0 825
6,00 900

% мл/15л
6,50 975
7 ,00 1050
7 ,50 1125
8,00 1200
8 ,50 1275
9 ,00 1350
9 ,50 1425

10,00 1500
15,00 2250
20,00 3 000
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DETROX®
Образец листа валидации

Модель DetroWash ЛПУ
Вариант исполнения 6005 Отделение

Сер.номер Кабинет Ответственный

П01

параметры программы ЧЧМ М СС ДОЗК, мл 
___ _____ л л л ______________________________ Ч Ч IVIMCC_________________
предв. мойка
детергент

мойка водой
дезинфектант

мойка водой
спирт

П02

Дезинфектант

Тип[~ |г( 

Концентрация, %
Срок использования, дней 

Кол-во млЛ5л

□конц. многоразовое

МЭК проверена

□конц.одноразовое

Детергент 
Концентрация,% 

Кол-во мл/л МЭК проверена

Дезинфектант

Т и п Ц го то во е  ^ к о н ц .  многоразовое I |конц. одноразовое

Концентрация, % 

Срок использования, дней 
Кол-во мл/15л МЭК проверена

Детергент 
Концентрация,% 

Кол-во мл/л МЭК проверена

воздпараметры программы ЧЧ М М  СС ДОЗК, мл 
_________ _______________________________________ ЧЧ ММ СС_________________
предв. мойка
детергент

мойка водой
дазинфектант

мойка водой
спирт

Дезинфектант

Т и п ^  готовое [^ к о н ц .  многоразовое

Концентрация,%
Срок использования, дней

Кол-во мл/15л________________  МЭК проверена

I |конц. одноразовое

Детергент 

Концентрация, % 

Кол-во мл/л МЭК проверена

параметры программы ЧЧ М М  СС ДОЗК, мл
______________________________ ЧЧ ММСС_________________

предв. мойка
детергент

мойка водой
дазинфектант

мойка водой

detrov бб



DETROX®

Ведомость готовности помещения

ВЕДОМОСТЬ ГОТОВНОСТИ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА

Н аим енование аппарата
Лечебное учреждение:
Адрес;
Ф. И. О, должность отв. лица
Тел ./фа КС
E-mail:

Detro Wash Дата:

Пожалуйста, заполните все поля.
Получение оборудования:
О борудование доставлено □ да □ нет
Имеются наруш ения упаковки □ да □ нет
О беспечено складирование в теплом  пом ещ ении □ да □ нет
О беспечена сохранность оборудования □ да □ нет
Есть возможность удалить посторонних с места м онтажа □ да □ нет
Подготовка кабинета
О пределено место установки оборудования □ да □ нет
Уклон пола в месте м о нтаж а соответствует требованиям □ да □ нет
Установлены евророзетки на расстоянии не более 1,5 м от места м о нтаж а □ да □ нет
Установлен отдельны й кран холодной воды %" в соответствии с требованиям и □ да □ нет
Высота слива канализации над уровнем  пола, см
Расстояние слива канализации от места установки оборудования, м
Д авление в системе водоснабжения соответствует требованиям □ да □ нет

Заполнением данной ведомости готовности Заказчик подтверждает, что все данные 
соответствуют действительности и заявляет, что готов нести материальную ответственность за 
ложный вызов специалистов и возместить затраты.

От Заказчика От Поставщика

М . П. М .П .

Для вызова сервисной службы производителя заполненны й и подписанны й экземпляр ведомости необходим о выслать в адрес
поставщика оборудования.
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